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vRE´SUME´
L’e´pilepsie touche entre 1 et 2% de la population canadienne et environ 40% de tous les
cas ne peuvent eˆtre traite´s a` l’aide de me´dicaments. La chirurgie peut eˆtre envisage´e lorsque
les crises sont se´ve`res et nuisent a` la qualite´ de vie du patient. Les patients e´pileptiques
candidats a` la chirurgie doivent alors subir des tests pre´ope´ratoires en vue de localiser avec
pre´cision les foyers e´pileptiques, les zones du cerveau d’ou` originent les crises. Un suivi de
longue dure´e combinant des enregistrements d’e´lectroence´phalographie (EEG) et de vide´o
du patient est utilise´ pour tenter de localiser les foyers e´pileptiques. Des enregistrements
d’EEG intracraˆniens qui sont lourdement invasifs sont aussi parfois envisage´s. Ce projet
vise a` de´velopper une technique de localisation non invasive comple´mentaire aux examens
pre´ope´ratoires actuels afin de minimiser le recours a` des tests lourdement invasifs.
Durant l’activite´ ce´re´brale normale, l’augmentation locale de la consommation d’oxyge`ne
par les neurones ne´cessite une augmentation locale du de´bit sanguin. Ce phe´nome`ne est
e´videmment amplifie´ lors d’activite´s ce´re´brales intenses ou de crises e´pileptiques. Ces phe´-
nome`nes he´modynamiques engendrent des variations locales de la conductivite´ e´lectrique du
cerveau. Ce sont ces variations que tentent d’imager la tomographie d’impe´dance e´lectrique
(TIE). Cette technique non invasive permet de visualiser les changements de conductivite´
produits dans une re´gion du corps par des processus biologiques tels que la respiration ou la
digestion. La TIE utilise un re´seau d’e´lectrodes dispose´es autour de la re´gion d’inte´reˆt pour
appliquer un courant sinuso¨ıdal de faible amplitude par une paire d’e´lectrodes. Les diffe´rences
de potentiel ainsi engendre´es sont mesure´es aux autres paires d’e´lectrodes et permettent de
de´terminer les variations de conductivite´ dans la re´gion d’inte´reˆt. Le projet de´crit dans ce
me´moire propose d’utiliser la TIE conjointement a` l’EEG afin de minimiser le recours a` des
enregistrements invasifs d’EEG intracraˆniens. L’EEG demeure la technique de re´fe´rence pour
le diagnostic de l’e´pilepsie puisqu’elle enregistre directement les signaux e´lectriques produits
par l’activite´ ce´re´brale. De manie`re plus spe´cifique, l’objectif principal de ce projet est de
de´velopper les circuits de premie`re ligne d’un syste`me d’acquisition simultane´e de donne´es
de TIE et d’EEG.
Pour atteindre cet objectif, un module e´lectronique a e´te´ de´veloppe´ pour le traitement
analogique des signaux de TIE et d’EEG capte´s par un meˆme re´seau de 24 e´lectrodes. Ce
module comprend 24 circuits d’e´lectrodes actives, un circuit d’asservissement de la jambe
droite, un circuit de re´fe´rence de Wilson ainsi que des circuits auxiliaires. Ce module, conc¸u
pour eˆtre porte´ par le patient, fait partie d’un syste`me d’acquisition qui comporte e´galement
un module de synthe`se et de de´modulation (MSD) et un ordinateur qui sont situe´s au chevet
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du patient. Une approche de multiplexage temporel est utilise´e pour permettre l’acquisition
simultane´e des donne´es de TIE et d’EEG. Une premie`re phase d’acquisition permet d’effectuer
une mesure de TIE et est suivi par une deuxie`me phase durant laquelle les signaux d’EEG
de chacune des 24 e´lectrodes sont e´chantillonne´s. Ces deux phases d’acquisition sont re´pe´te´es
suffisamment rapidement pour respecter les crite`res d’e´chantillonnage des deux types de
signaux.
Les performances du module d’e´lectrodes actives ont e´te´ e´value´es a` l’aide d’un analy-
seur de re´seau/spectre/impe´dance et d’un fantoˆme re´sistif simulant un milieu circulaire de
conductivite´ homoge`ne. Des tests de performance ont permis d’e´valuer :
• l’impe´dance de sortie, la transconductance et l’admittance d’isolation des sources de
courant des e´lectrodes actives ;
• le gain, le taux de re´jection du mode commun et le bruit intrinse`que de la chaˆıne
d’acquisition de TIE ;
• le gain et le bruit intrinse`que de la chaˆıne d’amplification d’EEG ;
• le rapport signal sur bruit moyen du syste`me d’acquisition de donne´es de TIE.
Le fonctionnement de la chaˆıne d’acquisition de donne´es d’EEG a e´te´ valide´ par l’application
d’un courant sinuso¨ıdal de faible amplitude entre des nœuds du fantoˆme re´sistif pour simuler
une source de signal intrinse`que. D’autres tests ont permis d’e´valuer qualitativement les si-
gnaux enregistre´s par la chaˆıne d’acquisition d’EEG. Ces tests ont mis en e´vidence la grande
sensibilite´ du syste`me aux interfe´rences provenant du secteur e´lectrique et du couplage para-
site entre les caˆbles d’e´lectrodes. Cette sensibilite´ se manifeste par un faible rapport signal sur
bruit dans les enregistrements d’EEG et devra eˆtre corrige´e dans une future re´vision du mo-
dule d’e´lectrodes actives. Malheureusement, en raison du de´veloppement paralle`le du MSD,
l’acquisition simultane´e de donne´es de TIE et d’EEG n’a pu eˆtre re´alise´e. Des enregistrements
sur le thorax ont toutefois permis de valider le fonctionnement in vivo du syste`me d’acqui-
sition. Des images de la ventilation pulmonaire ont e´te´ acquises avec 8, 16 et 24 e´lectrodes
a` des fins de comparaison. Des enregistrements e´lectrocardiographiques ont e´te´ re´alise´s en
utilisant les meˆmes 24 e´lectrodes.
Les informations obtenues durant ce projet permettent de bien comprendre les lacunes
du module d’e´lectrodes actives actuel afin de les corriger dans une prochaine ge´ne´ration du
syste`me d’acquisition simultane´e de donne´es de TIE et d’EEG.
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ABSTRACT
Epilepsy affects between 1 and 2% of the Canadian population and about 40% of all cases
are not treatable with medication. Surgery may be considered when seizures are severe and
adversely affect the quality of life of the patient. Epileptic patients eligible for surgery have
to undergo preoperative testing to accurately localize epileptic foci, areas of the brain where
crises appear. Longtime monitoring combining electroencephalography (EEG) and video
recordings is performed to attempt epileptic foci localization. Intracranial EEG recordings
that are heavily invasive are also sometimes considered. This project aims to develop a
non-invasive localization technique to complement current preoperative testing procedures in
order to minimize the use of heavily invasive testing.
During normal brain activity, local increase in neuron oxygen consumption requires an
increase in local blood flow. This phenomenon is of course amplified during intense brain
activity or epileptic seizures. These hemodynamic phenomena generate local changes in the
electrical conductivity of the brain. Electrical impedance tomography (EIT) attempts to
visualize those variations. This non-invasive technique produces images of a body region
representing conductivity variations due to biological phenomena such as respiration or di-
gestion. EIT uses an array of electrodes placed around the region of interest to apply a
small-amplitude sinusoidal current by a pair of electrodes. Resulting potential differences are
then measured between other pairs of electrodes and used to assess the conductivity varia-
tions within the region of interest. The project described in this thesis proposes using EIT
in conjunction with EEG to minimize the use of invasive intracranial EEG recordings. EEG
remains the gold standard for the diagnosis of epilepsy since it directly records electrical
signals produced by brain activity. More specifically, the main objective of this project is to
develop first-line circuits for a system capable of simultaneous acquisition of EIT and EEG
data.
To achieve this goal, an electronic module has been developed for analog signal processing
of EIT and EEG measured by the same 24-electrode array. This module contains 24 active
electrode circuits, a right leg drive circuit, a Wilson’s central terminal circuit as well as
auxiliary circuits. This module, designed to be worn by the patient, is part of an acquisition
system also composed of a base-station and a computer that are located at the patient’s
bedside. A time-multiplexing approach is used to enable simultaneous acquisition of EIT
and EEG data. A first acquisition phase consists of one EIT measurement and is followed
by a second phase where EEG signals from each of the 24 electrodes are sampled. These two
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acquisition phases are repeated quickly enough to make sure the sampling requirements of
both signal types are met.
The performance of the active electrode module was evaluated using a network/spec-
trum/impedance analyzer and a resistive phantom simulating a homogeneous conductive
medium. Performance tests were used to assess:
• output impedance, transconductance and insulation admittance of the active electrode
current sources;
• gain, common mode rejection ratio and intrinsic noise of the EIT acquisition chain;
• gain and intrinsic noise of the EEG amplification chain;
• mean signal-to-noise ratio of the EIT data acquisition system.
Proper operation of the EEG acquisition chain was validated by applying a small-amplitu-
de sinusoidal current between nodes of the resistive phantom to simulate an intrinsic signal
source. Further tests were used to qualitatively evaluate signals recorded by the EEG acqui-
sition chain. These tests highlighted the great sensitivity of the system to interference from
the main supply and from crosstalk between electrode cables. This sensitivity causes a weak
signal-to-noise ratio in EEG recordings and should be addressed in a future revision of the
active electrode module. Unfortunately, due to the parallel development of the base-station,
simultaneous acquisition of EIT and EEG data could not be achieved. Recordings on the
thorax have however helped validate the in vivo operation of the acquisition system. Lung
ventilation images have been acquired using 8, 16 and 24 electrodes for comparison purposes.
Electrocardiographic recordings were also acquired on the torso using the same 24 electrodes.
The information gathered during this project is very helpful to understand the flaws of
the current active electrode module in order to solve them in the next generation of system
capable of simultaneous acquisition of EIT and EEG data.
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1CHAPITRE 1
INTRODUCTION
Le cerveau est le principal organe du syste`me nerveux du corps humain. Une grande
activite´ e´lectrique issue des neurones, cellules excitables constitutives du syste`me nerveux,
s’y produit en tout temps, coordonnant toutes les activite´s du corps. En raison des pro-
cessus me´taboliques des neurones, un gradient ionique est maintenu de part et d’autre de
leur membrane cellulaire qui est semi-perme´able. Au repos, ce gradient ionique se traduit,
selon l’e´quation de Nernst, par un potentiel transmembranaire entre les milieux intracellu-
laire et extracellulaire. Lorsqu’il y a excitation du neurone, celui-ci se de´polarise, les canaux
de sa membrane laissent soudainement passer les ions qui migrent rapidement vers le coˆte´
oppose´ de la membrane. Le neurone se repolarise ensuite pour retrouver son e´tat d’e´quilibre.
Ce phe´nome`ne, commune´ment appele´ potentiel d’action, est a` la base de toute l’activite´
e´lectrique du corps. Le potentiel d’action ainsi ge´ne´re´ est ve´hicule´ par l’axone des neurones
pour eˆtre transmis, par l’interme´diaire d’un neurotransmetteur aux dendrites des neurones
adjacents qui sont excite´s a` leur tour. Cette chaˆıne est a` l’origine de l’activite´ ce´re´brale et de
la transmission d’information dans le syste`me nerveux. Lors d’activite´s spe´cifiques ou d’e´tats
mentaux pre´cis, l’activite´ neuronale est telle que la somme des potentiels d’action ge´ne´re´s
produit des patrons pre´cis et reconnaissables d’ondes e´lectriques dans le cerveau. Toutefois,
certaines pathologies peuvent de´re´gler ce processus, affecter l’activite´ e´lectrique du cerveau et
nuire au bon fonctionnement de l’activite´ ce´re´brale. Parmi celles-ci, nous pouvons penser aux
maladies neurode´ge´ne´ratives, a` la scle´rose en plaques, a` la maladie de Parkinson ou encore a`
l’e´pilepsie.
1.1 E´pilepsie
L’e´pilepsie est un de´re`glement physique symptomatique relie´ a` un dysfonctionnement
neurologique qui touche le cerveau et qui se manifeste sous forme de crises. Lors de ces
crises, les neurones du cerveau sont excite´s de manie`re anormale dans certaines zones pre´cises
du cerveau qu’on appelle foyers e´pileptiques. Cette excitation anormale perturbe l’activite´
ce´re´brale a` l’image d’un orage e´lectrique et peut provoquer chez l’individu des absences,
des perturbations de la conscience et/ou des convulsions d’intensite´ variable selon le type
d’e´pilepsie. En d’autres termes, le cerveau cesse de fonctionner normalement de manie`re
2subite et impre´visible. L’activite´ e´lectrique du cerveau durant ces crises se propage en ge´ne´ral
de manie`re beaucoup plus forte que pendant l’activite´ ce´re´brale normale.
L’activite´ ce´re´brale requiert un apport en oxyge`ne accru afin de subvenir aux plus grandes
demandes momentane´es des neurones. Cet oxyge`ne est apporte´ aux neurones par le sang, dont
le de´bit sera plus important dans les zones de forte activite´ neuronale. Pour permettre cette
augmentation subite d’activite´ des neurones et subvenir a` la demande accrue d’oxyge`ne, le
de´bit sanguin augmente ge´ne´ralement de manie`re notable dans les foyers e´pileptiques (Franck
et al., 1986). De plus, l’activite´ anormale des neurones modifie les patrons d’ondes e´lectriques
e´mis par le cerveau et peut ainsi eˆtre identifie´e. Cette caracte´ristique est actuellement ex-
ploite´e pour le diagnostic de l’e´pilepsie graˆce a` l’e´lectroence´phalographie (EEG).
Les conse´quences de l’e´pilepsie chez les personnes qui en souffrent sont plus ou moins
graves selon la fre´quence et la gravite´ des crises. Dans la plupart des cas, elles plongent
cependant ces personnes dans un e´tat d’embarras qui incommode leur vie en socie´te´. De
manie`re ge´ne´rale, les patients e´pileptiques jugent que leur joie de vivre a diminue´ suite au
diagnostic de l’e´pilepsie (Naess et al., 2009). Plus pre´cise´ment, ils ont une pre´valence plus
e´leve´e, corre´le´e avec la fre´quence de leurs crises, de souffrir de proble`mes psychosociaux tels
que la difficulte´ a` conserver un emploi re´mune´re´ et a` se faire des amis, une planification difficile
du futur ainsi qu’un bas niveau de vie (Wiebe et al., 2009). Les crises impre´visibles peuvent
par ailleurs empeˆcher les personnes atteintes d’e´pilepsie d’accomplir certaines activite´s, telles
que la conduite automobile et certains me´tiers ne´cessitant une attention constante, qui leur
seront souvent interdits. De plus, le taux de mortalite´ pre´mature´e est plus e´leve´ chez les
personnes souffrant d’e´pilepsie intraitable par rapport a` la population ge´ne´rale (Wiebe et al.,
2009).
L’e´pilepsie n’a pas seulement des impacts sur les personnes qui en souffrent mais a des
re´percussions sociales importantes en raison des couˆts qu’elle engendre. Seulement aux E´tats-
Unis, les couˆts se chiffrent a` environ 12,5 milliards de dollars par anne´e en tenant compte
des couˆts indirects. Dans les pays industrialise´s, les couˆts annuels pour traiter un patient
e´pileptique s’e´le`vent respectivement a` 1000 $, 1500 $ et 3000 $ dans le cas d’e´pilepsie inactive,
d’e´pilepsie active ou d’e´pilepsie non traitable (Begley et al., 2000; Begley et Beghi, 2002).
1.1.1 Pre´valence et incidence de l’e´pilepsie
Bien que largement sous estime´e, l’e´pilepsie frappe un grand nombre de personnes. Le
pourcentage de la population atteinte d’e´pilepsie e´volutive, c’est-a`-dire pre´sentant des crises
chroniques ou ne´cessitant un traitement me´dical, se situe entre 1% et 2% (Charyton et al.,
2009). Chaque anne´e, 15 500 nouveaux cas sont diagnostique´s au Canada. A` l’e´chelle mon-
diale, cinquante millions de personnes souffrent de l’e´pilepsie. La pre´valence de l’e´pilepsie
3est telle qu’elle est supe´rieure a` la pre´valence re´unie de la fibrose kystique, de la scle´rose
en plaques, de la dystrophie musculaire et de l’infirmite´ motrice ce´re´brale. De plus, les per-
sonnes souffrant d’e´pilepsie ont une pre´valence significativement plus e´leve´e que la population
ge´ne´rale d’eˆtre atteintes de conditions chroniques telles que l’ulce`re d’estomac, l’incontinence
urinaire, l’Alzheimer, la fatigue chronique, etc. (Tellez-Zenteno et al., 2005).
1.1.2 Cheminement me´dical
La technique de re´fe´rence pour le diagnostic de l’e´pilepsie demeure l’EEG et l’EEG ac-
compagne´ d’un enregistrement vide´o du patient (EEG-vide´o). Ces me´thodes enregistrent
directement les signaux e´lectriques produits par l’activite´ ce´re´brale et permettent de re-
connaˆıtre les patrons symptomatiques des crises e´pileptiques. La section 1.4 traite en de´tail
de l’EEG. Toutefois, l’imagerie par re´sonance magne´tique (IRM) et l’imagerie par re´sonance
magne´tique fonctionnelle (IRMf) ainsi que la tomodensitome´trie peuvent eˆtre utilise´es dans
certains cas afin de de´terminer s’il y a une cause physique a` l’e´pilepsie telle qu’une tumeur
ou une anomalie ce´re´brale.
Lorsque le diagnostic est pose´, et selon le type d’e´pilepsie rencontre´, un traitement par
me´dication est envisageable et constitue la premie`re e´tape dans la recherche de solutions.
Ce traitement peut eˆtre temporaire ou permanent afin de controˆler les crises tout au long
de la vie du patient. Toutefois, ces traitements me´dicamenteux s’ave`rent inefficaces chez
40% des personnes affecte´es. Dans ce cas, une ope´ration peut eˆtre envisage´e afin de retirer
les foyers e´pileptiques si leur emplacement le permet. Les conse´quences de l’e´pilepsie chez
certains patients sont parfois tellement se´ve`res qu’une ope´ration aussi invasive et comportant
un risque aussi important peut s’ave´rer malgre´ tout souhaitable. Qui plus est, le taux de
mortalite´ revient a` des taux s’apparantant a` ceux de la population ge´ne´rale suite a` une
ope´ration re´ussie qui supprime les crises e´pileptiques (Sperling et al., 1999; Salanova et al.,
2002).
Il est donc important de connaˆıtre avec le plus de pre´cision possible l’emplacement des
foyers e´pileptiques afin d’augmenter le taux de succe`s de la chirurgie de l’e´pilepsie tout en mi-
nimisant la taille de la zone du cerveau qui doit eˆtre retire´e afin de pre´server au maximum les
fonctions ce´re´brales. Des examens pre´ope´ratoires comprenant l’EEG et l’EEG-vide´o sont uti-
lise´s mais aussi des enregistrements d’EEG intracraˆniens, une approche invasive comportant
un risque e´leve´ d’infection et d’he´morragie. Comme il sera de´crit a` la section 1.5, ce projet
vise a` offrir une solution comple´mentaire alliant la tomographie d’impe´dance e´lectrique (TIE)
a` l’EEG dans l’examen pre´ope´ratoire des patients candidats a` la chirurgie.
41.2 Impe´dance des tissus
Parmi les conse´quences physiques des crises e´pileptiques, rappelons brie`vement l’augmen-
tation de l’activite´ des neurones, l’augmentation de la consommation d’oxyge`ne et l’augmen-
tation localise´e du de´bit sanguin. Ces effets ont une conse´quence sur une proprie´te´ du milieu
ce´re´bral, la conductivite´ e´lectrique, qui correspond a` la capacite´ de permettre le passage d’un
courant e´lectrique. Le tableau 1.1 pre´sente quelques valeurs de conductivite´ pour diffe´rents
tissus du corps humain. Nous voyons, par exemple, que le sang a une conductivite´ quatre fois
supe´rieure a` celle du tissu neuronal. Par conse´quence, lors d’une activite´ ce´re´brale intense,
ou` la pre´sence de sang devient plus grande dans les re´gions ce´re´brales qui sont excite´es, la
conductivite´ augmentera dans ces re´gions.
Tableau 1.1 Conductivite´ de diffe´rents tissus du corps humain (Barber, 1999).
Type de tissu Conductivite´, mS/cm
Os 0,06
Gras 0,36
Poumon a` l’inspiration 0,4
Muscle squelettique 0,6-8,0







A` partir de ces donne´es de conductivite´, il nous est possible de dresser un sche´ma de la
distribution ge´ne´rale de la conductivite´ de la boˆıte craˆnienne (figure 1.1). Il y a en effet
une succession de couches de faible et de haute conductivite´ avant d’atteindre la re´gion ou`
l’activite´ ce´re´brale se produit. Il en re´sulte donc qu’il est difficile de mesurer les signaux
e´lectriques provenant du cerveau a` cause de la pre´sence du cuir chevelu, de la boˆıte craˆnienne
et du liquide ce´phalorachidien.
Ces donne´es de conductivite´ nous permettent aussi de comprendre le fonctionnement d’un
type d’imagerie fonctionnelle utilisant la variation de conductivite´ provoque´e par certains
processus physiologiques du corps humain. Outre l’augmentation du de´bit sanguin lors de
l’activite´ ce´re´brale que nous venons de mentionner, notons que la respiration et la digestion
engendrent aussi une modification de la conductivite´ de leur milieu au cours du temps.
L’entre´e d’air, dont la conductivite´ est faible par rapport aux tissus du thorax, modifie
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la conductivite´ a` l’inte´rieur de la cage thoracique et il est ainsi possible de visualiser la
respiration chez un sujet. Re´ciproquement, lors de la digestion, la conductivite´ de l’estomac
peut eˆtre modifie´e lors de l’ingestion d’un agent de contraste (conductivite´ diffe´rente des tissus
de l’estomac). Ces processus, ainsi que l’activite´ ce´re´brale intense lors des crises e´pileptiques,
peuvent eˆtre visualise´s graˆce a` la TIE qui tire profit des variations de conductivite´ des tissus
en fonction du temps (Holder, 2005).
1.3 Tomographie d’impe´dance e´lectrique
Toutes les techniques tomographiques, que ce soit en me´decine ou dans d’autres domaines
tels que la ge´ophysique, permettent de fournir une image de l’inte´rieur d’un volume a` partir
d’information recueillie a` sa surface. Par exemple, dans le cas de la tomodensitome´trie, des
mesures sont effectue´es a` l’exte´rieur du volume e´tudie´ de l’absorption de rayons X par le milieu
dans une direction donne´e. Un ensemble de mesures (projections) pour plusieurs directions
diffe´rentes est recueilli et est utilise´ afin de reconstruire une image de l’inte´rieur du corps.
La tomographie sismique, quant a` elle, utilise les vitesses des ondes sismiques recueillies a`
la surface de la plane`te pour de´terminer les variations de tempe´rature de certaines zones a`
l’inte´rieur du globe terrestre.
6La TIE utilise´e dans le domaine biome´dical permet e´galement d’obtenir des images de
l’inte´rieur du corps en utilisant des informations recueillies a` la surface. En fait, elle utilise
des mesures de tension effectue´es a` la surface du corps, lors de l’application d’un courant de
faible amplitude, pour obtenir des images en coupe repre´sentant la distribution de conduc-
tivite´ e´lectrique des diffe´rents tissus. La TIE est donc une technique d’imagerie me´dicale
qui tire profit du contraste de conductivite´ des diffe´rents tissus du corps humain. Plusieurs
phe´nome`nes physiologiques ont une influence sur la distribution de gaz ou de fluides corpo-
rels (par exemple, l’air et le sang) et peuvent donc eˆtre e´tudie´s par TIE. La TIE peut, par
exemple, eˆtre utilise´e pour visualiser la respiration ou la digestion. Comme nous l’avons de´crit
pre´ce´demment, l’activite´ ce´re´brale, et a` plus forte raison les crises e´pileptiques, modifient lo-
calement la distribution de la conductivite´ e´lectrique. La TIE peut donc eˆtre conside´re´e pour
imager cette activite´ ce´re´brale.
1.3.1 Principes de la TIE
La TIE est une application directe de la loi d’Ohm sous sa version ge´ne´ralise´e. Celle-ci
stipule que la conductivite´ σ d’un milieu peut eˆtre de´duite lorsque le champ e´lectrique E
pre´sent dans un volume ainsi que la densite´ de courant J qui y circule sont connus :
J = σE. (1.1)
Pour tirer profit de ce concept et l’appliquer a` la TIE, un re´seau de N e´lectrodes,
ge´ne´ralement de 16 a` 32, est place´ autour d’un plan de coupe a` la surface du corps. Deux
de ces e´lectrodes sont utilise´es pour appliquer un courant e´lectrique de faible amplitude. Ce
courant e´lectrique, ou plus pre´cise´ment la densite´ de courant J correspondante, ge´ne´rera un
champ e´lectrique E dans le corps du patient. Ce champ e´lectrique peut eˆtre e´chantillonne´
en mesurant les diffe´rences de potentiel sur chacune des paires d’e´lectrodes qui ne sont pas
utilise´es pour l’application du courant. L’intensite´ du courant et le potentiel e´lectrique sont
utilise´s plutoˆt que la densite´ de courant et le champ e´lectrique puisqu’ils sont plus facile-
ment mesurables en pratique. En effet, les circuits e´lectriques permettant d’effectuer de telles
mesures sont connus et bien documente´s.
Le re´seau d’e´lectrodes utilise´ pour appliquer le courant et enregistrer les diffe´rences de
potentiel joue un roˆle essentiel. Dans le corps humain, les signaux e´lectriques se propagent
par de´placement d’ions et une interface agissant comme transducteur est ne´cessaire pour
transformer les courants e´lectroniques en courants ioniques. Les e´lectrodes posse´dant un
e´lectrolyte sont utilise´es a` cette fin. Ces meˆmes e´lectrodes jouent le roˆle inverse lors de la
7mesure des tensions a` la surface du corps. Elles transforment cette fois les courants ioniques
du corps en courants e´lectroniques qui circulent dans les circuits qui traitent le signal.
Lorsque toutes les combinaisons de mesures inde´pendantes sont effectue´es, une autre paire
d’e´lectrodes est choisie pour appliquer le courant et les mesures de diffe´rence de potentiel sont
reprises. En continuant ce processus pour toutes les combinaisons possibles, nous obtenons
une se´rie de mesures qui nous permettra d’e´valuer la distribution de conductivite´ du milieu.
Toutefois, de par la complexite´ de la distribution de conductivite´ a` de´terminer et le
grand nombre de mesures a` inte´grer, l’e´quation 1.1 ne peut eˆtre re´solue analytiquement. Une
de´marche plus complexe consistant a` re´soudre les e´quations de Maxwell doit eˆtre utilise´e.
Un mode`le par e´le´ments finis et des me´thodes mathe´matiques d’optimisation de la solution
pour chacun de ces e´le´ments permettent de le faire. Ainsi, le processus d’imagerie par TIE
se de´finit en deux taˆches distinctes, soit dans un premier temps l’acquisition des mesures et
dans un deuxie`me temps la reconstruction de la distribution de conductivite´ du milieu sur
lequel sont effectue´es les mesures.
Parmi toutes les mesures re´alisables, seulement la moitie´ d’entre elles sont line´airement
inde´pendantes suivant le principe de re´ciprocite´. De ce fait, pour un re´seau de 16 e´lectrodes,
seulement 104 des 208 mesures que l’on pourrait re´aliser en utilisant des paires d’e´lectrodes
adjacentes seront line´airement inde´pendantes (Gagnon, 2003). Dans un syste`me d’e´quations
ou` chaque e´quation est inde´pendante nous pouvons de´terminer une inconnue par e´quation.
Nous pourrons donc ici de´terminer 104 valeurs de conductivite´ et partitionner notre plan
de coupe en autant de zones de conductivite´ diffe´rente. L’image obtenue dans ce cas aura
104 pixels, donc une dizaine dans chaque direction orthogonale. Ceci nous permet de com-
prendre une limitation fondamentale de la TIE, c’est-a`-dire sa faible re´solution spatiale qui
est d’environ 10% du plan de coupe pour un syste`me a` 16 e´lectrodes. La TIE tire plutoˆt
ses avantages de sa grande re´solution temporelle, de sa simplicite´ de fonctionnement, de son
faible couˆt et du faible encombrement mate´riel qu’elle ne´cessite. Ces avantages permettent
d’envisager que la TIE puisse se trouver une niche dans le domaine de l’imagerie me´dicale
bien que de nombreuses techniques d’imagerie telles que l’imagerie par re´sonance magne´tique,
la tomodensitome´trie et l’imagerie par e´mission de positrons ont une re´solution spatiale bien
meilleure.
1.4 E´lectroence´phalographie
Bien que les crises d’e´pilepsie puissent eˆtre identifie´es par d’autres techniques comme la
TIE dont nous venons de discuter (Holder, 2005), la technique de mesure de re´fe´rence en
ce qui concerne l’e´pilepsie demeure l’EEG. Cette technique consiste a` enregistrer les signaux
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maux du cerveau et ceux correspondant aux crises e´pileptiques en analysant les signaux ainsi
enregistre´s. En effet, selon l’activite´ ce´re´brale en cours et l’e´tat de conscience ou d’e´veil du
sujet, certaines formes d’ondes pourront eˆtre identifie´es dans les EEG enregistre´s a` la surface
du cuir chevelu. La figure 1.2 pre´sente les plages de fre´quences associe´es aux ondes e´mises
par le cerveau pour certains e´tats pre´cis. A` titre d’exemple, les ondes alpha apparaissent lors
de la fermeture des yeux du sujet et les ondes beˆta lors d’activite´s mentales intenses.
Figure 1.2 Diffe´rents types d’ondes issues de l’activite´ ce´re´brale.
Pour l’interpre´tation de l’EEG, on utilise ge´ne´ralement des trace´s amplitude-temps cor-
respondant a` l’activite´ enregistre´e par un ensemble d’e´lectrodes place´es sur le cuir chevelu
selon des configurations standardise´es. On peut e´galement pre´senter ces donne´es sous la forme
de cartes e´quipotentielles.
1.4.1 Composantes d’un syste`me d’EEG
La fonction que doit accomplir un syste`me d’EEG est la mesure de diffe´rences de potentiel
pre´sentes a` la surface du cuir chevelu et qui sont naturellement ge´ne´re´es par les neurones du
cerveau. Tout comme pour la TIE, des e´lectrodes et un e´lectrolyte sont ne´cessaires afin d’agir
comme transducteur et transformer les courants ioniques pre´sents dans le corps en courants
e´lectroniques. L’amplitude des diffe´rences de potentiels enregistre´es sur le cuir chevelu est de
quelques dizaines de microvolts. Tous les syste`mes d’EEG ont donc des amplificateurs avec
un gain de tension allant de 1000 a` 10 000 V/V qui ame`nent les signaux a` une amplitude
de l’ordre du volt, qui est compatible avec la plage dynamique des convertisseurs analo-
giques/nume´riques. Pour ame´liorer le rapport signal sur bruit, des filtres passe-haut et passe-
bas atte´nuent les tre`s basses et les hautes fre´quences. Seules les composantes fre´quentielles
pertinentes a` l’EEG sont amplifie´es, c’est-a`-dire entre 0,5 et 100 Hz. C’est dans cette bande de
fre´quences qu’on retrouve les patrons d’ondes identifiables provenant de l’activite´ ce´re´brale.
Comme les trace´s enregistre´s traduisent l’activite´ ce´re´brale en cours, l’EEG est conside´re´e
comme la technique la plus fiable pour de´tecter les crises e´pileptiques.
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difficile en raison de la faible amplitude des signaux. En effet, le bruit ambiant capte´ par les
fils des e´lectrodes peut facilement atteindre une amplitude de l’ordre du millivolt qui est bien
supe´rieure aux signaux d’EEG. Si ces signaux e´taient amplifie´s tels quels, les signaux d’inte´reˆt
provenant de l’activite´ ce´re´brale seraient comple`tement noye´s dans ce bruit environnant.
Heureusement, une partie du bruit ambiant est du type mode commun ; c’est-a`-dire pre´sent
sur tous les fils d’e´lectrodes d’EEG. E´tant donne´ que chaque canal d’EEG est constitue´
d’un e´tage diffe´rentiel a` son entre´e, les signaux en mode commun s’annulent (ou, du moins,
sont fortement atte´nue´s) alors que les signaux de type mode diffe´rentiel comme l’EEG sont
fortement amplifie´s. Toutefois, le rejet des signaux mode commun est limite´. Le couplage des
sources d’interfe´rence aux entre´es diffe´rentielles de chaque canal peut diffe´rer et la sortie de
l’e´tage diffe´rentiel comportera alors une composante d’interfe´rence qui s’ajoutera au signal
d’EEG. De plus, en pratique, la capacite´ de l’amplificateur diffe´rentiel a` rejeter la composante
commune aux deux entre´es (le taux de re´jection du mode commun, commune´ment appele´
en anglais common mode rejection ratio, CMRR) n’est pas infinie et une partie du signal de
mode commun sera malgre´ tout amplifie´e. La solution permettant de re´cupe´rer ade´quatement
le signal est de le filtrer pour n’amplifier que la partie du spectre de fre´quences qui nous
inte´resse, soit de quelques dixie`mes de hertz a` une centaine de hertz dans le cas de l’EEG. Ce
signal filtre´ et amplifie´ est ensuite enregistre´ ou affiche´ pour pouvoir eˆtre lu par le clinicien.
Un proble`me auquel doivent faire face tous les appareils d’EEG est l’e´limination de l’in-
terfe´rence a` 60 Hz provenant de l’alimentation AC du secteur. Cette interfe´rence est de´sormais
omnipre´sente et ne peut donc pas eˆtre e´limine´e a` la source. Comme cette interfe´rence se trouve
dans la bande de fre´quences utile de l’EEG elle ne peut non plus eˆtre e´limine´e par filtrage. Les
appareils d’EEG inte`grent alors un module d’asservissement de la jambe droite qui permet
de re´duire cette interfe´rence comme suit : un circuit actif effectue la moyenne des poten-
tiels mesure´s par deux ou trois e´lectrodes de´die´es, cette moyenne est assez repre´sentative
du potentiel mode commun de tout le corps qui est ge´ne´ralement domine´ par l’interfe´rence
a` 60 Hz. Ce signal est fortement amplifie´ (environ 100 V/V), inverse´ et applique´ a` travers
une re´sistance en se´rie a` une autre e´lectrode de´die´e a` cette fonction. L’ensemble du circuit
forme un syste`me a` re´troaction qui agit (une fois la boucle ferme´e) de fac¸on a` faire tendre le
potentiel mode commun vers ze´ro.
1.5 Objectifs
Les examens pre´ope´ratoires des patients e´pileptiques candidats a` la chirurgie pourraient
eˆtre grandement ame´liore´s si un examen plus performant et non invasif e´tait disponible. La
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TIE est susceptible d’ame´liorer ces examens en de´tectant les changements de conductivite´
cause´s par l’accroissement du volume et du de´bit sanguin dans les foyers e´pileptiques.
Ce projet de maˆıtrise s’inscrit au cœur d’un projet de l’Institut de ge´nie biome´dical (IGB)
dont l’objectif est de combiner la TIE et l’EEG pour de´velopper une technique non invasive
de localisation des foyers e´pileptiques afin de faciliter ces examens. Plus pre´cise´ment, les
travaux effectue´s dans le cadre de cette maˆıtrise participent a` l’atteinte de cet objectif global
par l’objectif spe´cifique suivant : de´velopper l’instrumentation de premie`re ligne d’un syste`me
effectuant des mesures simultane´es de TIE et d’EEG par le meˆme re´seau d’e´lectrodes. Une
contrainte supple´mentaire que devra satisfaire l’instrumentation qui sera de´veloppe´e est une
re´ponse large-bande des circuits de TIE. En effet, la plage de fre´quences qui offre le meilleur
contraste dans les images de variations de conductivite´ dues a` l’activite´ ce´re´brales est mal
connue. Certaines publications proˆnent l’utilisation de fre´quences aussi basses que 100 Hz
pour la porteuse de re´fe´rence du syste`me de TIE. Toutefois, l’application d’un courant de
basse fre´quence sur le cuir chevelu est perc¸ue par la majorite´ des sujets, ce qui est de´sagre´able
et peut meˆme eˆtre conside´re´ dangereux. Il est pre´fe´rable de faire fonctionner le syste`me a`
des fre´quences plus e´leve´es, par exemple entre 10 kHz et 100 kHz, meˆme si cela` se re´ve`lait
sous-optimal du point de vue du contraste. L’instrumentation de TIE qui sera de´veloppe´e
devrait permettre de choisir la fre´quence de fonctionnement a` partir de l’interface usager afin
de faciliter la recherche d’un compromis entre les conditions de se´curite´, de confort du patient
et de la qualite´ des images.
1.6 Structure du me´moire
La description des travaux re´alise´s dans le cadre de cette maˆıtrise sera articule´e autour
de trois chapitres. Une revue de la litte´rature amorcera la description du travail accompli
en effectuant un survol des syste`mes de TIE de´veloppe´s dans diffe´rents centres de recherche
pour mesurer l’activite´ ce´re´brale. Par la suite, un chapitre sera consacre´ a` la description
de´taille´e du syste`me de´veloppe´ dans notre laboratoire. Les re´sultats obtenus lors de tests de
performance du syste`me ainsi que lors de tests in vivo feront l’objet du chapitre suivant.
Finalement, un chapitre de conclusion permettra de faire un retour sur les points majeurs
aborde´s au cours du me´moire, d’apporter un verdict quant a` l’atteinte des objectifs et de
proposer des pistes de de´veloppements futurs afin d’ame´liorer les performances du syste`me




La TIE est une technique d’imagerie relativement re´cente et qui est en phase active de
de´veloppement. Les premiers syste`mes de TIE dans le domaine biome´dical remontent au mi-
lieu des anne´es 1980. Rapidement, par la suite, plusieurs groupes de recherche a` travers le
monde se sont penche´s sur le de´veloppement de cette technique pour diffe´rentes applications.
Des re´sultats encourageants ont d’abord e´te´ obtenus dans l’imagerie de la vidange gastrique
et de la ventilation pulmonaire. Plusieurs recherches sont effectue´es afin de de´terminer les
applications qui permettront l’introduction de la TIE dans les pratiques cliniques courantes.
Plus re´cemment, d’autres applications soule`vent aussi l’inte´reˆt, notamment l’imagerie pour la
de´tection du cancer du sein et l’imagerie de la fonction ce´re´brale (Holder, 2005). Cette dernie`re
application motive tout particulie`rement ce projet de recherche. La revue de litte´rature ex-
pose´e ici de´crira les avance´es des quelques groupes de recherche dans l’application de la TIE
a` la fonction ce´re´brale.
L’EEG, dont traite aussi ce projet de recherche, est quant a` elle une technique bien connue,
bien documente´e et bien e´tablie dont le de´veloppement remonte au de´but du vingtie`me sie`cle.
Cette technique de mesure de l’activite´ e´lectrique du cerveau occupe une place importante,
entre autres, dans la pratique clinique courante du diagnostic de l’e´pilepsie. Pour cette raison,
cette revue de litte´rature ne s’attardera pas sur l’EEG et se concentrera uniquement sur la
TIE applique´e a` la fonction ce´re´brale.
Les recherches dans le domaine de la TIE applique´e au cerveau touchent trois aspects
diffe´rents. D’une part certains groupes se penchent sur la proble´matique de l’instrumenta-
tion (Xu et al., 2004; Fabrizi et al., 2009; Shi et al., 2009). Quatre groupes dans le monde
ont de´veloppe´ des syste`mes de TIE en vue d’une application ce´re´brale. Leurs travaux seront
aborde´s de manie`re exhaustive dans la premie`re section de ce chapitre puisqu’ils touchent
l’essence meˆme de ce projet de recherche. D’autre part, beaucoup d’efforts sont aussi investis
dans la mode´lisation du craˆne humain (Seoane et al., 2007; Tang et al., 2009). Une meilleure
mode´lisation du craˆne humain en y incorporant des informations pre´cises quant au compor-
tement e´lectrique des diffe´rents tissus qui le composent permet d’une part d’optimiser la
re´solution du proble`me inverse et d’autre part d’ame´liorer l’instrumentation de´veloppe´e. Fi-
nalement, un troisie`me volet fait aussi l’objet de recherches, soit l’optimisation de la re´solution
du proble`me inverse. Plusieurs groupes se penchent sur cette proble´matique du point de vue
mathe´matique et tentent de de´velopper des algorithmes offrant de meilleurs re´sultats et une
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plus grande rapidite´ de calcul (Clay et Ferree, 2002; Bagshaw et al., 2003; Liston et al., 2004).
Les deux derniers volets feront l’objet des deux dernie`res sections de ce chapitre.
2.1 Instrumentation
Les premie`res recherches sur le de´veloppement d’un syste`me de TIE voue´ a` une application
ce´re´brale remonte a` 1992 par le groupe de Holder et al. du University College London. Bien
que d’autres groupes de recherche se penchent aussi sur ce sujet, celui-ci fait pre´sentement
figure de leader. Les premie`res expe´riences ont e´te´ effectue´es avec un syste`me de TIE qui
avait e´te´ de´veloppe´ principalement pour l’imagerie de la ventilation pulmonaire. Ce syste`me,
appele´ Sheffield MK1 (Barber et Seagar, 1987; Brown et Seagar, 1987) est le premier et le
seul syste`me de TIE qui, jusqu’a` re´cemment, e´tait disponible commercialement. Bien que
plusieurs syste`mes de TIE ont e´te´ de´veloppe´s depuis, tous ont en commun les composantes
maˆıtresses du Sheffield MK1.
La principale fonction d’un syste`me de TIE, comme il a e´te´ de´crit au chapitre 1, est de
faire la mesure des potentiels engendre´s par une source de courant connue. En connaissant
l’emplacement et la forme d’onde controˆlant cette source de courant ainsi que les tensions
qu’elle ge´ne`re a` la surface du corps, il est possible de de´duire la distribution de conductivite´
du milieu a` l’e´tude en faisant appel a` la loi d’Ohm ge´ne´ralise´e. L’appareil de TIE doit donc
ge´ne´rer une porteuse de re´fe´rence qui controˆlera l’amplitude du courant injecte´. Le Sheffield
MK1 utilisait une horloge maˆıtresse a` 820 kHz pour ge´ne´rer une porteuse sinuso¨ıdale a`
51 kHz. Celle-ci servait a` controˆler une source de courant ou plus pre´cise´ment un convertisseur
tension/courant. En anglais on appelle ces circuits voltage-controlled current sources et on
les de´signe couramment par l’abre´viation VCCS. La fre´quence, l’amplitude et la forme de la
porteuse auront une influence sur les signaux recueillis. Plus l’amplitude de la porteuse est
grande, plus le courant applique´ par une e´lectrode via la source de courant qui lui est associe´e
sera grand et meilleur sera le rapport signal sur bruit du signal enregistre´. Toutefois, comme
nous œuvrons dans le domaine du vivant, la se´curite´ du patient nous empeˆche e´videmment
d’appliquer des courants de trop forte amplitude. Il est impe´ratif que la densite´ de courant
(soit le ratio de l’amplitude du courant et de la surface de l’e´lectrode) se retrouve en dec¸a`
du seuil de sensibilite´ cutane´e du corps humain. Un juste compromis doit donc eˆtre trouve´
entre la fre´quence choisie, qui influence le seuil de sensibilite´, et l’amplitude du courant. En
ge´ne´ral, un courant sinuso¨ıdal a` 50 kHz de 4 mA creˆte-a`-creˆte applique´ par des e´lectrodes de
1 cm2 re´pond de manie`re satisfaisante a` ces conditions. Le Sheffield MK1 e´tait conc¸u pour
que la porteuse a` 51 kHz permette l’application d’un courant de 5 mA creˆte-a`-creˆte.
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De plus, le principe de conservation de charge nous indique que la somme des courants
applique´s doit eˆtre nulle. Afin de controˆler cet aspect, la porteuse de re´fe´rence controˆlera
non pas une mais plutoˆt deux sources de courants, ge´ne´rant deux courants identiques mais
de´phase´s de 180 degre´s. En pratique, la meˆme porteuse est achemine´e a` l’aide d’un multi-
plexeur, soit a` l’entre´e non inverseuse ou bien a` l’entre´e inverseuse d’une paire de sources de
courants controˆle´es par une tension (VCCS). Celles-ci deviendront alors respectivement une
source et un puits de courant. Tout le courant applique´ au corps par l’e´lectrode source sera
retire´ par l’e´lectrode puits. Des syste`mes utilisant plusieurs sources et puits simultane´ment
ont aussi e´te´ de´veloppe´s. Dans ce cas, plusieurs e´lectrodes appliquent un courant diffe´rent
mais la somme des courants doit toujours eˆtre nulle. Dans le cas du Sheffield MK1, une source
de courant flottante permettait l’application du courant a` deux e´lectrodes adjacentes parmi
les seize que comportait le syste`me, graˆce a` deux multiplexeurs.
Deux autres multiplexeurs permettaient la se´lection des deux e´lectrodes adjacentes par
lesquelles la mesure de diffe´rence de potentiel e´tait effectue´e. Ces tensions enregistre´es par
les e´lectrodes adjacentes e´taient achemine´es vers un amplificateur diffe´rentiel. Ensuite un
de´modulateur synchrone permettait d’extraire la composante en phase du signal prove-
nant des e´lectrodes, puis un circuit e´chantillonneur-bloqueur suivi d’un convertisseur analo-
gique/nume´rique nume´risait les mesures de tension analogique qui e´taient ensuite transmises
a` l’ordinateur. Le Sheffield MK1 permettait l’acquisition d’une trame de 208 mesures en
79 ms correspondant a` environ 10 images par seconde. Toutefois, les expe´riences re´alise´es
par Tidswell et al. (2001) avec ce syste`me pour imager la fonction ce´re´brale effectuaient une
moyenne de plusieurs trames afin d’augmenter le rapport signal sur bruit. Chaque image e´tait
finalement obtenue en cinq secondes. A` cause des limitations techniques du Sheffield MK1
et de celles de l’algorithme de reconstruction utilise´ (algorithme de re´troprojection filtre´e),
soit principalement : 1) l’hypothe`se initiale de re´sistivite´ constante de la teˆte, 2) la sensibi-
lite´ du syste`me aux changements d’impe´dance hors du plan des e´lectrodes, 3) la re´solution
spatiale d’environ 20% du diame`tre de l’objet au centre de l’image et 4) l’hypothe`se du posi-
tionnement circulaire parfait des e´lectrodes, le Sheffield MK1 ne fournissait pas de re´sultats
satisfaisants pour cette application. La boˆıte craˆnienne e´tant hautement re´sistive, les chan-
gements de potentiels de surface provoque´s par la modification de l’impe´dance des re´gions
ce´re´brales sont tre`s faibles et requie`rent une instrumentation plus pre´cise pour pouvoir eˆtre
de´tecte´s. Mentionnons que pendant la meˆme pe´riode une e´quipe de l’Universite´ de Barcelone
a e´galement de´veloppe´ un syste`me de TIE visant comme application la recherche des foyers
e´pileptiques (Zapata-Ferrer et al., 1997). Un circuit semblable au Sheffield MK1 a e´te´ conc¸u
en utilisant toutefois une porteuse de 100 kHz. Seules des validations sur fantoˆmes constitue´s
d’un maillage re´sistif ont e´te´ effectue´es.
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Les premie`res expe´riences in vivo pour imager la fonction ce´re´brale par TIE remontent a`
2001 et ont e´te´ re´alise´es par le groupe de l’University College London (Tidswell et al., 2001).
Des enregistrements sur 19 volontaires ont e´te´ effectue´s et des changements d’impe´dance en
relation avec des stimuli visuels et sensoriels ont pu eˆtre de´tecte´s. L’acquisition des donne´es
e´tait effectue´e graˆce a` des circuits de premie`re ligne couple´s a` un analyseur d’impe´dance
commercial (Hewlett-Packard 4284A). Un courant de 50 kHz avec une amplitude de 1 a`
2,5 mA e´tait applique´ graˆce a` un multiplexeur par deux des seize e´lectrodes. Des e´lectrodes
d’EEG de type Ag/AgCl e´taient positionne´es uniforme´ment autour d’un meˆme plan sur la
teˆte des volontaires. La configuration oppose´e a e´te´ adopte´e pour l’application du courant ;
c’est-a`-dire que les deux e´lectrodes jouant respectivement le roˆle de source et de puits de
courant e´taient diame´tralement oppose´es. Cette configuration permet au courant de pe´ne´trer
plus profonde´ment dans le milieu a` l’e´tude. Cette instrumentation permettait l’acquisition
d’une trame de TIE de 96 mesures d’impe´dance en 8,3 secondes. Chaque enregistrement
durait 6 minutes et 15 secondes. Les images obtenues ont permis de de´tecter une variation
d’impe´dance associe´e aux stimuli visuels et sensoriels mais ne permettaient pas une loca-
lisation satisfaisante des zones ou` cette modification avait lieu. Les explications propose´es
pour cette incapacite´ a` localiser ces zones sont de trois types. Premie`rement, le faible rap-
port signal sur bruit des images obtenues nuit a` la localisation. Deuxie`mement, des erreurs
peuvent eˆtre induites par une mauvaise reconstruction qui ne tient pas compte des couches de
diffe´rentes conductivite´s de la teˆte. Troisie`mement, il est possible que l’activite´ ce´re´brale ait
des conse´quences physiologiques qui modifient l’impe´dance du milieu de manie`re diffe´rente a`
ce qui e´tait pre´vu. Les phe´nome`nes physiologiques qui ont cours lors de l’activite´ ce´re´brale
sont complexes et leur influence conjugue´e sur l’impe´dance du milieu l’est tout autant ; no-
tons, par exemple, la dilatation cellulaire provoque´e par le passage rapide des ions lors de
la ge´ne´ration du potentiel d’action, l’augmentation de l’aﬄux sanguin, la modification de
l’e´paisseur du liquide ce´re´bro-spinal ou meˆme de la tempe´rature corticale.
Les anne´es suivantes (2002 a` aujourd’hui) ont vu d’autres groupes de recherche joindre
leurs efforts dans le de´veloppement de syste`mes de TIE applicables a` l’e´tude de la fonction
ce´re´brale. La grande difficulte´ de cette application de la TIE, comparativement aux autres
applications, est la grande sensibilite´ que doit avoir le syste`me. Comme la boˆıte craˆnienne agit
comme isolant, les modifications d’impe´dance a` l’inte´rieur de celle-ci modifient faiblement les
tensions mesurables sur le cuir chevelu. Les syste`mes de´veloppe´s pour cette approche tentent
donc de maximiser le rapport signal sur bruit.
Un groupe de recherche du de´partement de ge´nie e´lectrique de l’Universite´ de techno-
logie de Hebei en Chine a effectue´ la mode´lisation de la teˆte a` l’aide de donne´es acquises
graˆce a` l’imagerie par re´sonance magne´tique (IRM) et a travaille´ sur l’analyse des pro-
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prie´te´s e´lectriques de la teˆte a` l’aide d’un syste`me de TIE qu’ils ont de´veloppe´ (Xu et al.,
2004). Ce syste`me s’apparente grandement a` ceux de´crits pre´ce´demment. Il est constitue´ d’un
ge´ne´rateur de signal programmable commercial qui permet de ge´ne´rer une onde sinuso¨ıdale
de 1 kHz a` 1 MHz, d’une source de courant de 1 mA, d’un multiplexeur, d’un re´seau de
seize e´lectrodes, d’un amplificateur diffe´rentiel a` gain programmable, d’un de´modulateur et
d’un convertisseur analogique-nume´rique. Ce syste`me n’a pas e´te´ teste´ in vivo mais a donne´
des re´sultats encourageants sur un fantoˆme forme´ d’un cylindre rempli de salin en localisant
efficacement des objets de diffe´rentes conductivite´s.
Un second groupe du de´partement de ge´nie e´lectronique me´dical de la Quatrie`me Univer-
site´ Militaire Me´dicale de Xi’an a e´galement travaille´ au de´veloppement d’un syste`me d’ac-
quisition de TIE pour la de´tection pre´coce de l’accident vasculaire ce´re´bral (AVC) ische´mique
aigu (Shi et al., 2009). Lors du de´veloppement de ce syste`me, une attention spe´ciale a e´te´
porte´e pour maximiser la sensibilite´ du syste`me. La configuration du syste`me de´veloppe´ est
la meˆme que celles des syste`mes de´crits pre´ce´demment. Mentionnons toutefois l’utilisation
d’une matrice pre´diffuse´e programmable (FPGA) pour controˆler les ope´rations du syste`me.
La fre´quence du courant applique´ peut varier de 1 kHz a` 190 kHz et la rapidite´ du syste`me
permet l’acquisition de plus d’une trame par seconde. La pre´cision du syste`me a e´te´ e´value´e a`
0,01% de la pleine e´chelle et le taux de rejet du mode commun atteint 75 dB. Des essais in vivo
sur des singes rhe´sus ont e´te´ effectue´s au cours desquelles un accident vasculaire ische´mique
ce´re´bral e´tait provoque´ sous anesthe´sie. Les enregistrements de TIE utilisant une fre´quence
de 50 kHz et un courant de 1,25 mA creˆte-a`-creˆte ont e´te´ effectue´s pendant l’anesthe´sie.
Seize e´lectrodes e´taient positionne´es sur le cuir chevelu pre´alablement rase´ et une imagerie
par rayons X a servi de re´fe´rence pour la localisation de l’œde`me provoque´. Cette expe´rience
a permis de de´montrer que la TIE peut de´tecter les changements fonctionnels et structurels
des tissus biologiques du cerveau.
Paralle`lement, l’e´quipe de recherche du University College London a continue´ ses tra-
vaux et de´veloppe´ trois syste`mes diffe´rents entre les anne´es 2002 et 2010. Deux objectifs
semblent avoir e´te´ poursuivis par ce groupe pendant ces anne´es. Le premier e´tait de conce-
voir un syste`me de TIE pour la teˆte qui permettrait une plus grande re´solution spatiale, donc
utilisant un plus grand nombre d’e´lectrodes. Le second, e´tait de de´velopper une instrumenta-
tion multifre´quence qui permettrait d’aborder l’imagerie structurelle. Jusqu’alors l’imagerie
diffe´rentielle (entre deux instants donne´s) re´alise´e avec une seule fre´quence ne permettait
qu’une imagerie fonctionnelle. Le premier syste`me de´veloppe´ au cours de ces anne´es, nomme´
UCLH Mark1b (Yerworth et al., 2002), utilise jusqu’a` 64 e´lectrodes et la fre´quence d’ope´ration
peut eˆtre choisie entre 225 Hz et 77 kHz. Le nombre e´leve´ d’e´lectrodes permet une meilleure
re´solution que les syste`mes de´veloppe´s pre´ce´demment. Le syste`me est conc¸u pour qu’il puisse
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eˆtre porte´ par le patient. Plus pre´cise´ment, deux boˆıtiers constituent le syste`me d’acquisition ;
l’un est porte´ par le patient et contient les circuits de premie`re ligne. Ce boˆıtier est relie´ au
second par des caˆbles de 10 m assurant une certaine mobilite´ au patient. Des tests de perfor-
mance et des essais sur fantoˆmes ont permis de valider le syste`me et d’e´valuer son rapport
signal sur bruit a` plus de 50 dB et son taux de re´jection du mode commun a` plus de 80 dB.
Ce syste`me a aussi e´te´ utilise´ lors d’une expe´rience in vivo pendant laquelle des enregistre-
ments de TIE e´taient effectue´s sur des patients e´pileptiques durant un examen d’EEG-vide´o
pre´ope´ratoire (Fabrizi et al., 2006). Deux re´seaux d’e´lectrodes diffe´rents e´taient utilise´s res-
pectivement pour l’acquisition des donne´es de TIE et des donne´es d’EEG. Le courant utilise´
pour l’acquisition de TIE e´tait de 2,2 mA a` une fre´quence de 38,4 kHz et le protocole adopte´
utilisait deux e´lectrodes diame´tralement oppose´es comme source et puits de courant. Ce
syste`me permettait l’acquisition de 2 a` 2,5 images par seconde. Du fait de la simultane´ite´ de
l’acquisition des donne´es de TIE et d’EEG, ces dernie`res doivent eˆtre filtre´es afin d’e´liminer
les arte´facts ge´ne´re´s par l’acquisition de donne´es de TIE. Cette expe´rience a permis de confir-
mer le potentiel de la TIE pour l’imagerie de la fonction ce´re´brale et l’atout qu’il repre´sente
pour les examens pre´ope´ratoires des patients e´pileptiques. L’expe´rience de´montre aussi l’im-
portance de perfectionner les syste`mes d’acquisition de donne´es de TIE. En effet, pendant
cette expe´rience, les changements de potentiel sur le cuir chevelu des patients provoque´s par
des changements d’impe´dance du cerveau me`nent a` des fluctuations dans les signaux de TIE
de l’ordre de 0,1% qui sont largement domine´es par des arte´facts et des bruits ambiants.
Les deux autres syste`mes d’acquisition de´veloppe´s au cours de ces anne´es concernent
le deuxie`me objectif poursuivi par ce groupe de recherche et sont donc des syste`mes mul-
tifre´quentiels. Le premier, nomme´ UCLH MK 2, utilise le syste`me d’acquisition de TIE com-
mercial Sheffield Mark 3.5 auquel ont e´te´ apporte´es certaines modifications inspire´es du
UCLH Mark1b. Premie`rement, le Sheffield Mark 3.5 ne comporte que huit e´lectrodes et
ne permet pas d’utiliser le protocole d’acquisition ou` la source et le puits de courant sont
diame´tralement oppose´s ; de ce fait, il n’est pas approprie´ pour une application ce´re´brale.
Il a donc e´te´ modifie´ pour pouvoir supporter 64 e´lectrodes ; chacune des huit e´lectrodes du
syste`me original est relie´e de´sormais a` une grille de commutation provenant du UCLH Mark1b
qui permet de faire la commutation sur 8 des 64 e´lectrodes. Le fait de combiner ces deux
syste`mes a eu un impact sur les performances obtenues par rapport au syste`me original ;
le taux de re´jection du mode commun et la bande passante ont diminue´ alors que le bruit
est reste´ similaire. Les performances e´taient toutefois satisfaisantes pour pouvoir valider le
syste`me d’acquisition sur des fantoˆmes et pour continuer les recherches afin d’en ame´liorer
les performances pour d’e´ventuels essais in vivo.
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Ce fuˆt l’objet du dernier syste`me de´veloppe´, le UCLH MK 2.5, qui apporte quelques
ame´liorations au UCLH MK 2 notamment en re´duisant le gain, en augmentant l’impe´dance
de sortie de la source de courant et l’impe´dance d’entre´e du circuit de mesure de tension a`
1 MΩ, en augmentant la bande passante pour pouvoir utiliser une fre´quence aussi basse que
20 Hz et en ame´liorant le taux de re´jection du mode commun a` 80 dB.
Finalement, notons que le syste`me UCLH MK 2.5 a e´te´ le sujet d’une comparaison avec
un autre syste`me de´veloppe´ a` l’Universite´ Kyung Hee en Core´e du Sud, le KHU Mark1 (Oh
et al., 2007; Fabrizi et al., 2009). Ce dernier syste`me comporte seize canaux et son archi-
tecture est telle que les circuits de mesure de tension de tous les canaux respectent une
syme´trie radiale afin de re´duire au minimum l’intermodulation. Sa conception inclut des com-
posantes pre´sentes dans plusieurs autres syste`mes de TIE re´cents, telles qu’un synthe´tiseur
nume´rique pour ge´ne´rer l’onde sinuso¨ıdale (porteuse de re´fe´rence), une source de courant de
Howland ainsi qu’un de´modulateur en quadrature de phase nume´rique. Ce syste`me inte`gre
aussi quelques particularite´s : 1) tous les canaux peuvent effectuer une mesure de tension
et de´moduler les signaux de tension simultane´ment, 2) le circuit de mesure de tension ef-
fectue aussi des mesures d’impe´dance de contact des e´lectrodes, 3) un circuit de´tecte les
de´bordements d’e´chelle de donne´es et 4) un circuit rejette les pics attribuables aux bruits,
maximisant ainsi le rapport signal sur bruit. La comparaison de ces deux syste`mes a permis
de conclure que le KHU Mark1 offrait des performances le´ge`rement supe´rieures au UCLH
MK 2.5 du point de vue de la rapidite´ d’acquisition et du rapport signal sur bruit. Toutefois,
le UCLH MK 2.5 est juge´ plus adapte´ a` imager la fonction ce´re´brale dans le cas d’un milieu
non homoge`ne et en tenant compte des implications cliniques (nombres de caˆbles, mobilite´ of-
ferte par le syste`me, infrastructures ne´cessaires) en raison de la possibilite´ d’e´liminer certains
arte´facts et d’acquisition en mode multifre´quence.
2.2 Mode´lisation du craˆne
Les progre`s re´alise´s dans le de´veloppement de l’instrumentation des syste`mes d’acquisi-
tion de TIE vont de pair avec le perfectionnement des mode`les utilise´s dans la re´solution
du proble`me inverse. Plus les mode`les sont fide`les a` la re´alite´, plus les re´sultats obtenus
refle´teront les changements d’impe´dance du milieu avec pre´cision. Dans le cas des applica-
tions ce´re´brales, la mode´lisation pre´cise de la teˆte est importante de par la complexite´ de ses
proprie´te´s e´lectriques. Les premie`res expe´riences de TIE sur la teˆte utilisaient un mode`le qui
prenait comme hypothe`se une conductivite´ constante et une ge´ome´trie sphe´rique (Holder,
1992). Ces hypothe`ses ne tenaient pas compte de la morphologie re´elle de la teˆte et de ses
proprie´te´s e´lectriques. Les premie`res e´tudes permettant d’approfondir nos connaissances sur
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les proprie´te´s e´lectriques de la teˆte nous ont permis de connaˆıtre la conductivite´ du cerveau,
du craˆne et de la peau. Des mesures in vivo ont e´te´ effectue´es par deux me´thodes diffe´rentes,
l’une faisant appel a` la TIE et la deuxie`me en effectuant l’analyse de potentiels somatosenso-
riels e´voque´s enregistre´s par magne´toence´phalographie et par EEG (Goncalve et al., 2003).
Par la suite, un groupe de recherche de l’Universite´ des technologies de Hebei a` Tianjin en
Chine a mode´lise´ la ge´ome´trie re´elle d’une teˆte graˆce a` l’imagerie par re´sonance magne´tique et
a analyse´ ses proprie´te´s e´lectriques en utilisant la TIE (Xu et al., 2004). Dans la meˆme foule´e,
la distribution de densite´ de courant de la teˆte a e´te´ e´value´e avec une pre´cision anatomique
de l’ordre du millime`tre et utilisant 24 diffe´rents types de tissus (Seoane et al., 2007). Toutes
ces recherches ont permis de baˆtir des mode`les de la teˆte humaine plus re´alistes et plus fide`les
aux proprie´te´s e´lectriques re´elles ; des mode`les sphe´riques multicouches ont e´te´ initialement
utilise´s, puis des mode`les plus complexes. En 2009, une e´tude effectue une comparaison de
six diffe´rents mode`les d’impe´dance du craˆne utilise´s pour la TIE ou l’EEG et en effectue une
analyse fre´quentielle (Tang et al., 2009). Cette e´tude conclut que les mode`les e´tudie´s ge´ne`rent
des erreurs de l’ordre de 1% par rapport aux mesures de conductivite´ faites sur les tissus du
cerveau.
2.3 Re´solution du proble`me inverse
Les meilleures mode´lisations de la teˆte humaine permettent d’ame´liorer e´galement le
troisie`me volet de ces recherches ; soit la re´solution du proble`me inverse. Ce volet ne se
limite pas a` l’application ce´re´brale de la TIE mais concerne e´galement toutes ses applications
et fait l’objet de recherches the´oriques en mathe´matiques. Toutefois, certaines e´tudes sont
spe´cifiques a` l’application ce´re´brale de la TIE. Mentionnons tout d’abord les travaux effectue´s
par Clay et Ferree (2002) qui utilisent une re´gression ponde´re´e dans la de´tection d’accidents
vasculaires ce´re´braux par TIE. Finalement, le groupe du University College London s’est aussi
penche´ sur le proble`me de la re´solution du proble`me inverse et a travaille´ sur des algorithmes
utilisant la me´thode des e´le´ments finis pour ame´liorer la qualite´ des images (Bagshaw et al.,




Le laboratoire d’imagerie et d’instrumentation de l’Institut de ge´nie biome´dical (IGB) a
de´veloppe´ au cours des vingt dernie`res anne´es plusieurs ge´ne´rations de syste`mes de TIE pour
le monitoring de la ventilation pulmonaire. Le syste`me de´crit dans ce me´moire est inspire´
dans la philosophie de sa conception du syste`me de TIE le plus re´cent de l’IGB, TIE4.
Le syste`me TIE4, conc¸u initialement pour le monitoring pulmonaire, ne peut toutefois eˆtre
utilise´ directement pour l’application vise´e par ce projet de recherche. Comme le principal
objectif de ce projet est de combiner l’enregistrement de TIE et d’EEG en utilisant le meˆme
re´seau d’e´lectrodes, les circuits de base du syste`me doivent eˆtre modifie´s pour tenir compte
de cette contrainte. Ce chapitre de´crit en de´tail le syste`me qui a e´te´ de´veloppe´ dans le cadre
de ce projet de maˆıtrise. Une pre´sentation ge´ne´rale du syste`me sera tout d’abord effectue´e
et sera suivie par une description de´taille´e de l’instrument ainsi que par la justification des
choix effectue´s.
3.1 Pre´sentation ge´ne´rale du syste`me
Le principal de´fi de ce projet est de concevoir un syste`me qui effectue simultane´ment
des enregistrements de TIE et d’EEG. Notre syste`me doit donc re´pondre a` la fois aux
spe´cifications requises pour l’enregistrement de mesures de TIE et d’EEG.
La figure 3.1 pre´sente une vue d’ensemble du syste`me de´veloppe´. Il se divise en trois prin-
cipales composantes : 1) un ordinateur hoˆte dont l’interface logicielle permet d’interagir avec
le syste`me et d’afficher les donne´es recueillies, 2) un module de synthe`se et de de´modulation
(MSD) qui communique directement avec l’ordinateur et 3) un module d’e´lectrodes actives
(MEA). Le roˆle du MSD est de synthe´tiser la porteuse de re´fe´rence qui controˆlera les sources
de courant, de nume´riser les signaux de TIE rec¸us du MEA puis de les de´moduler en quadra-
ture de phase pour enfin transmettre les donne´es de TIE et d’EEG vers l’ordinateur par un
lien USB-2.0. Il contient e´galement les blocs d’alimentation du syste`me ainsi que la barrie`re
d’isolation qui e´limine tout lien e´lectrique direct entre le patient et le secteur. Finalement, le
MEA communique avec le MSD et est en contact direct avec le patient. Ce module s’assure
de modifier la configuration des e´lectrodes actives pour re´pondre aux besoins spe´cifiques du
processus d’acquisition de donne´es. Il contient les circuits de premie`re ligne des 24 e´lectrodes
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actives qui recueillent les signaux de TIE et d’EEG et effectue un traitement diffe´rent pour
ces deux types de donne´es.
Figure 3.1 Photographie du syste`me d’acquisition de TIE et d’EEG.
Afin d’effectuer l’enregistrement de ces deux types de signaux, une approche par multi-
plexage temporelle a e´te´ adopte´e. Une se´quence d’enregistrement d’environ 1 ms est divise´e
en deux parties de´signe´es TTIE et TEEG qui correspondent respectivement a` la pe´riode de´die´e
a` l’enregistrement d’une mesure de TIE et a` celle d’une trame d’EEG. On de´signe par trame
d’EEG l’ensemble de donne´es forme´ de 24 valeurs entie`res repre´sentant un e´chantillon des
EEG capte´s par les 24 e´lectrodes. Le syste`me effectue donc les enregistrements d’une me-
sure de TIE et d’une trame d’EEG alternativement mais assez rapidement pour satisfaire les
crite`res d’e´chantillonnage des deux types de signaux.
Le MSD fait l’objet d’un projet de maˆıtrise a` part entie`re (Moumbe, 2011) et ne sera
que brie`vement de´crit dans ce chapitre. Il est toutefois ne´cessaire de comprendre de quelle
manie`re il interagit avec les autres composantes du syste`me et quel roˆle il joue. La prochaine
section traitera de cet aspect. Le MEA fait quant a` lui spe´cifiquement l’objet de ce travail
de maˆıtrise et sera de´crit en de´tail, plus loin dans ce chapitre.
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3.2 Module de synthe`se et de de´modulation
Le MSD communique avec l’ordinateur graˆce a` un microcontroˆleur USB-2.0. Celui-ci
retransmet les requeˆtes a` une matrice pre´diffuse´e programmable (field-programmable gate
array, FPGA, en anglais) qui agit comme cerveau du module. La communication avec le
MEA est assure´e par quatre groupes de signaux qui transitent entre les deux modules.
Premie`rement, quatre signaux nume´riques permettent de coordonner les actions des deux
modules. Deuxie`mement, un signal analogique ge´ne´re´ par un synthe´tiseur nume´rique et ser-
vant de porteuse de re´fe´rence lors des mesures de TIE est transmis vers le MEA. Les deux
derniers types de signaux sont des mesures provenant du MEA : 1) un signal analogique
module´ par l’impe´dance des tissus (aussi appele´ porteuse de mesures) et 2) les donne´es
nume´riques d’un convertisseur analogique-nume´rique de´die´ a` l’EEG. La figure 3.2 pre´sente
un sche´ma-bloc du MSD et montre le cheminement des signaux entre les blocs de traitement
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Figure 3.2 Sche´ma bloc du MSD.
Ces quatre groupes de signaux doivent franchir la barrie`re d’isolation qui assure la se´curite´
du patient. Dans notre syste`me, la barrie`re d’isolation est constitue´e d’une bande de 7 mm
qui se´pare, e´lectriquement parlant, le circuit imprime´ en deux parties. Dans cette bande de
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7 mm aucune trace me´tallique n’est pre´sente sur aucune des couches de la carte e´lectronique.
Les deux signaux analogiques, la porteuse de re´fe´rence et la porteuse de mesures, utilisent des
transformateurs large-bande pour traverser cette barrie`re d’isolation. Les signaux nume´riques
de controˆle utilisent quant a` eux des opto-isolateurs pour franchir cette barrie`re. Les donne´es
d’EEG transmises en mode se´riel par 4 signaux nume´riques franchissent la barrie`re d’isolation
par des coupleurs inte´grant des transformateurs re´alise´s en technologie MEMS (microelectro-
mechanical systems, en anglais). Les blocs d’alimentation pour tout le syste`me se retrouvent
dans le MSD et les circuits de part et d’autre de la barrie`re d’isolation sont alimente´s par
des blocs d’alimentation distincts. Ces blocs sont conc¸us pour les applications me´dicales et
satisfont aux exigences de la norme internationale CEI 60601.1 en ce qui a trait aux courants
de fuite et aux tensions de claquage.
Comme il a e´te´ mentionne´, un autre me´moire de maˆıtrise porte entie`rement sur le
MSD (Moumbe, 2011). Pour la suite de ce me´moire, le re´sume´ qui vient d’eˆtre fait est
suffisant pour comprendre le fonctionnement du syste`me dans son ensemble et aussi pour
aborder la description de´taille´e du MEA.
3.3 Module d’e´lectrodes actives
Le MEA se situe entre le patient et le MSD. Il est conc¸u pour eˆtre porte´ par le patient,
au chevet duquel se trouve le reste du syste`me, soit le MSD et l’ordinateur. Ceci permet
une plus grande liberte´ de mouvement au patient pendant la se´ance d’acquisition mais aussi
d’ame´liorer la qualite´ des signaux enregistre´s. En re´duisant la longueur des caˆbles qui ache-
minent les mesures de tension provenant des e´lectrodes aux circuits de premie`re ligne, les
capacite´s parasites, qui sont proportionnelles a` la longueur de ces caˆbles, sont re´duites de
manie`re significative. Or, ces capacite´s parasites ont un impact notable a` haute fre´quence
en diminuant l’impe´dance de sortie et d’entre´e respectivement des sources de courant et des
circuits de mesures de tension. Plus ces impe´dances sont e´leve´es, plus le syste`me sera robuste
en ce qui concerne les variations d’impe´dances de contact e´lectrode-peau. Ainsi, en re´duisant
les capacite´s parasites, nous rendons le syste`me d’acquisition moins sensible aux variations
d’impe´dances de contact des diffe´rentes e´lectrodes.
Pour re´pondre aux exigences cite´es pre´ce´demment, un circuit imprime´ de dix couches et
mesurant 20 cm par 15 cm a e´te´ de´veloppe´. Cette carte e´lectronique rec¸oit les commandes
provenant du MSD. Ces commandes permettent au MEA de modifier sa configuration afin de
jouer le roˆle requis au moment opportun, c’est-a`-dire de recueillir les donne´es de TIE et d’EEG
respectivement pendant les phases TTIE et TEEG. Les diffe´rences de potentiel provenant du
patient sont capte´es par des e´lectrodes d’EEG de 10 mm, re´utilisables et plaque´es en or, qui
23
sont positionne´es sur le cuir chevelu. Celles-ci les acheminent vers les 24 e´lectrodes actives
ou` se concentrent les circuits de premie`re ligne. Le syste`me de´veloppe´, pour ce qui est de
l’acquisition des mesures de TIE, est ce qui est convenu d’appeler un syste`me semi-paralle`le.
Ceci implique la pre´sence d’une source de courant et d’un pre´amplificateur pour chacune des
e´lectrodes actives mais d’un seul circuit de de´modulation qui est utilise´ se´quentiellement pour
traiter toutes les mesures. Ceci se diffe´rencie des syste`mes se´riels ou paralle`les qui posse`dent
dans le premier cas une source de courant unique et un seul pre´amplificateur commute´s
par des multiplexeurs sur chacune des e´lectrodes et, dans le deuxie`me cas, d’une source de
courant, d’un pre´amplificateur et d’un de´modulateur pour chacune des e´lectrodes.
Figure 3.3 Photographie du recto de la carte e´lectronique du MEA.
Des photos des deux coˆte´s de la carte e´lectronique de´veloppe´e sont pre´sente´es aux fi-
gures 3.3 et 3.4. La partie centrale de la carte e´lectronique est re´serve´e aux 24 e´lectrodes
actives, dont les circuits sont identiques. La partie de gauche contient les quatre connecteurs
qui relient la carte au MSD. Deux connecteurs de type SMA permettent le transfert des si-
gnaux analogiques. L’un d’eux rec¸oit la porteuse de re´fe´rence provenant du MSD et le second
retourne la porteuse de mesures vers le MSD. Un connecteur HDMI est de´die´ au transfert des
donne´es d’EEG. Enfin, un connecteur DB-9 transmet les signaux de controˆle et les alimenta-
tions au MEA. La partie de droite de la carte est re´serve´e aux circuits auxiliaires ainsi qu’aux
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connecteurs d’e´lectrodes de´die´es a` la re´fe´rence de Wilson et au circuit d’asservissement de
la jambe droite. Au centre de la carte, un connecteur a e´te´ pre´vu pour des de´veloppements
futurs. Ce connecteur permet de juxtaposer deux cartes pour doubler le nombre de canaux
si ne´cessaire.
Figure 3.4 Photographie du verso de la carte e´lectronique du MEA.
3.3.1 Sche´ma fonctionnel ge´ne´ral
Le sche´ma pre´sente´ a` la figure 3.5 re´sume les interactions des diffe´rentes sections du
MEA. La description du MEA peut eˆtre amorce´e en analysant les signaux de communication
entre celui-ci et le MSD que nous retrouvons a` la droite de cette meˆme figure. Comme il a
de´ja` e´te´ mentionne´, quatre diffe´rents types de signaux sont transmis. Trois d’entre eux sont
unidirectionnels, soit la porteuse de re´fe´rence provenant du MSD pour controˆler les sources de
courant lors de l’acquisition de TIE, la porteuse de mesures de TIE et les donne´es nume´riques
d’EEG transmises au MSD. Le quatrie`me groupe comprend des signaux bidirectionnels. Ceux-
ci regroupent les signaux de controˆle, au nombre de quatre, permettant au MSD et au MEA de
s’e´changer des commandes. Ces quatre signaux sont achemine´s vers le MEA par un connecteur
DB-9 qui conduit e´galement les alimentations du module. Des circuits tampons permettent
de transmettre les signaux de controˆle vers le bus de controˆle du syste`me.
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Figure 3.5 Sche´ma bloc du MEA.
La figure 3.5 nous montre que les quatre signaux de controˆle sont achemine´s a` chacune
des 24 e´lectrodes actives ainsi qu’aux circuits auxiliaires, situe´s a` la gauche du sche´ma, par
l’interme´diaire d’un bus appele´ bus de controˆle du syste`me. Ces signaux sont rec¸us par le
microcontroˆleur pre´sent dans chacune des e´lectrodes actives ainsi que par les multiplexeurs
des circuits auxiliaires afin de reconfigurer leur circuit. Suite a` cette reconfiguration, cha-
cune des e´lectrodes actives peut traiter les mesures de tension qu’elle rec¸oit par l’e´lectrode
qui lui est associe´e, repre´sente´ par les fle`ches bidirectionnelles a` la gauche du sche´ma, et les
transmettre aux composantes du circuit graˆce a` des portes analogiques. Tout d’abord deux
signaux nomme´s AB AM+ et AB AM- sont respectivement de´die´s aux mesures de diffe´rences
de potentiel issues des suiveurs et inverseurs de tension pendant la phase de TIE. Ces deux
signaux acheminent ces mesures vers un amplificateur d’instrumentation qui, en effectuant la
diffe´rence entre celles-ci, fournira le signal de TIE module´ (la porteuse de mesures) qui sera
transmis ensuite au MSD. Un troisie`me signal analogique, nomme´ AB EEG, permet d’ache-
miner les e´chantillons d’EEG vers un CAN 16 bits pouvant convertir 250 000 e´chantillons par
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seconde. Deux signaux nume´riques provenant du CAN ainsi que deux signaux de synchro-
nisation seront convertis par un module de signalisation diffe´rentielle basse-tension (LVDS)
afin de transmettre les donne´es d’EEG vers le MSD a` un taux de 9 me´gabits par seconde.
Deux autres signaux analogiques s’ajoutent a` ceux de´ja` de´crits. Le premier, nomme´
AB VREF, permet de distribuer a` chacune des e´lectrodes actives le signal de sortie d’un
amplificateur large-bande servant au conditionnement de la porteuse de re´fe´rence issue du
MSD. Le dernier bus analogique distribue le signal provenant du module de la re´fe´rence de
Wilson (WCT) a` chacune des e´lectrodes actives. La prochaine section de´crira l’utilisation de
ce signal par les e´lectrodes actives.
Pendant les se´quences d’acquisition, les 24 e´lectrodes actives conditionnent les signaux
provenant des e´lectrodes place´es sur le patient. Elles effectuent les traitements ade´quats
dicte´s par les signaux de controˆle ve´hicule´s par le bus de controˆle du syste`me et acheminent
les mesures vers les diffe´rents modules graˆce a` des signaux analogiques de´die´s a` cette fin. En
paralle`le, les circuits auxiliaires sont aussi commande´s par les signaux de controˆle et sont
active´s ou de´sactive´s a` l’aide de multiplexeurs. Les prochaines sections traitent explicitement
du fonctionnement des e´lectrodes actives et de ces circuits auxiliaires.
3.3.2 E´lectrodes actives
Lors de l’acquisition, les e´lectrodes actives doivent tenir successivement l’un des six roˆles
suivants : 1) source de courant, 2) puits de courant, 3) suiveur de tension, 4) inverseur de
tension, 5) demeurer inactive ou 6) amplificateur d’EEG. Il est a` noter que les cinq premiers
roˆles sont associe´s a` la phase TTIE alors que le sixie`me est associe´ a` la phase TEEG. Le circuit
des e´lectrodes actives peut eˆtre divise´ en quatre sections permettant l’exe´cution de chacun
de ces roˆles : 1) une section de controˆle forme´e par un microcontroˆleur et plusieurs portes
analogiques, 2) une section source de courant controˆle´e par une tension (voltage-controlled
current source, VCCS, en anglais), 3) une chaˆıne d’amplification de TIE et 4) une chaˆıne
d’amplification d’EEG.
La section de controˆle est forme´e par un microcontroˆleur permettant la reconfiguration de
l’e´lectrode active et la coordination des ope´rations avec la chaˆıne d’e´lectrodes actives. Celui-ci
rec¸oit les signaux de controˆle du syste`me et de´termine, lors de l’acquisition, la configuration
que l’e´lectrode active doit re´aliser en fonction de sa position dans la chaˆıne d’e´lectrodes.
La section 3.4.5 traite du fonctionnement des microcontroˆleurs et du programme inte´gre´ per-
mettant ces ope´rations. Le microcontroˆleur ge´ne`re douze signaux logiques qui sont achemine´s
vers les portes analogiques qui permettent l’activation des trois autres sections de l’e´lectrode
active. La figure 3.6 pre´sente un sche´ma fonctionnel d’une e´lectrode active.
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Figure 3.6 Sche´ma fonctionnel d’une e´lectrode active.
Deux signaux logiques sont de´die´s au controˆle du multiplexeur permettant l’acheminement
de la porteuse de re´fe´rence vers le circuit de la source de courant. Celui-ci est encadre´ a` la
figure 3.7 qui pre´sente le circuit de l’e´lectrode active. Ces deux signaux logiques permettent
trois configurations du multiplexeur : la mise a` la masse des deux entre´es de la source de
courant, l’acheminement de la porteuse vers l’entre´e non inverseuse de la source de courant en
maintenant l’entre´e inverseuse a` la masse et, re´ciproquement, l’acheminement de la porteuse
vers l’entre´e inverseuse de la source de courant en maintenant l’entre´e non inverseuse a`
la masse. Ces trois configurations permettent respectivement de rendre inactive la source
de courant, d’acheminer un courant en phase avec la porteuse de la ligne AB VREF vers
l’e´lectrode qui agira alors comme source de courant puis d’acheminer un courant de´phase´ de
180˚ par rapport a` la porteuse de la ligne AB VREF vers l’e´lectrode qui agira alors comme
puits de courant.
Deux autres signaux logiques controˆlent le gain du pre´amplificateur d’entre´e (directement
relie´ a` l’e´lectrode). Celui-ci est partage´ par la chaˆıne de traitement de TIE et par la chaˆıne
d’amplification d’EEG. Il rec¸oit a` son entre´e positive le potentiel capte´ par l’e´lectrode et a` son
entre´e ne´gative la moyenne des potentiels mesure´s par deux e´lectrodes de´die´es a` un circuit
auxiliaire. Ce circuit, la re´fe´rence de Wilson, fournit le signal WCT repre´sentant la tension
mode commun du corps du patient. Le signal WCT est achemine´ par le bus analogique du
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Figure 3.7 Circuit de la source de courant d’une e´lectrode active.
syste`me vers chacune des e´lectrodes actives. Le gain de tension du pre´amplificateur, pouvant
eˆtre de 1, 2, 5 ou 10 V/V, est ge´ne´ralement fixe´ a` 10 V/V pour fournir un gain important
en amont de la chaˆıne. Comme les potentiels mesure´s lors de la phase TEEG sont tre`s faibles,
le gain total de la chaˆıne d’amplification d’EEG est de 10 000 V/V. Il est avantageux de
maximiser le gain au de´but de la chaˆıne, soit le plus pre`s possible des e´lectrodes de mesure,
afin de maximiser le rapport signal sur bruit.
Les mesures de tension issues du pre´amplificateur d’entre´e sont dirige´es a` la fois vers la
chaˆıne d’amplification des signaux de TIE et la chaˆıne d’amplification d’EEG. La chaˆıne de
traitement de TIE, pre´sente´e a` la figure 3.8, comprend un filtre actif passe-haut du premier
ordre, dont la fre´quence de coupure est de 160 Hz, qui e´limine la composante continue du si-
gnal. Ensuite un multiplexeur, controˆle´ par 3 signaux logiques provenant du microcontroˆleur,
permet d’acheminer la tension de sortie du filtre vers les lignes analogiques AB AM+ ou
AB AM-, ou bien de laisser la sortie de´connecte´e. Ces deux lignes permettent aux potentiels
mesure´s par l’e´lectrode d’eˆtre achemine´s respectivement vers l’entre´e positive ou ne´gative
de l’amplificateur d’instrumentation du circuit auxiliaire AM OUT. Ce circuit effectue la
diffe´rence entre les potentiels provenant des e´lectrodes agissant comme suiveur et inverseur
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de tension. En re´sume´, trois configurations du multiplexeur permettent a` l’e´lectrode active
d’agir comme suiveur de tension, comme inverseur de tension ou de maintenir les deux entre´es
AB AM+ et AB AM- flottantes lorsque cette e´lectrode active ne doit jouer aucun de ces deux
roˆles.
Figure 3.8 Circuit de la chaˆıne de traitement de TIE d’une e´lectrode active.
La quatrie`me partie de l’e´lectrode active est la chaˆıne d’amplification d’EEG qui est
pre´sente´e a` la figure 3.9. Les mesures de potentiel a` la sortie du pre´amplificateur d’entre´e
sont aussi achemine´es vers la chaˆıne d’amplification d’EEG. Un filtre passe-haut de premier
ordre ayant une fre´quence de coupure de 0,16 Hz permet tout d’abord d’e´liminer la compo-
sante continue du signal d’EEG. Ce filtre utilise un condensateur de 1 µF et une re´sistance
de 1 MΩ donnant une constante de temps d’une seconde. Un signal logique provenant du mi-
crocontroˆleur permet de de´charger rapidement le condensateur en activant une porte line´aire.
Ceci a pour but d’acce´le´rer la reprise de l’amplification apre`s une saturation due a` un poten-
tiel anormalement e´leve´, cause´, par exemple, par le de´placement d’une e´lectrode.
Un suiveur apre`s ce filtre pre´sente une impe´dance d’entre´e e´leve´e aux deux e´tages qui
suivent. Ces deux e´tages permettent un gain supple´mentaire de 1000 V/V ou de 20 V/V.
Le premier de ces deux e´tages est un amplificateur inverseur avec un gain de 10 ou de
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Figure 3.9 Circuit de la chaˆıne d’amplification d’EEG d’une e´lectrode active.
0,2 V/V commande´ par un signal logique provenant du microcontroˆleur. Le second e´tage est
un e´chantillonneur-bloqueur avec un gain de -100 V/V.
L’e´chantillonneur-bloqueur comprend une porte line´aire qui permet de charger un conden-
sateur en paralle`le avec l’entre´e ne´gative d’un amplificateur d’instrumentation. Ce montage
permet de retenir la tension pre´sente a` l’instant de la commande d’e´chantillonnage jusqu’a`
ce que l’e´lectrode active puisse transmettre cette mesure a` la ligne AB EEG qui l’acheminera
au circuit de conversion des donne´es d’EEG. Lorsque la porte line´aire controˆle´e par le micro-
controˆleur est ferme´e, le condensateur se charge a` la tension de sortie de l’amplificateur inver-
seur. La porte line´aire peut alors eˆtre rouverte jusqu’a` ce qu’un nouvel e´chantillon doive eˆtre
enregistre´. Finalement, un multiplexeur permet la connexion de la sortie de l’e´chantillonneur-
bloqueur au signal AB EEG ou de laisser cette sortie flottante. Il sera explique´ dans la
section suivante que pendant la phase d’acquisition d’EEG les e´lectrodes actives envoient
les tensions conserve´es par leur e´chantillonneur-bloqueur a` tour de roˆle vers le circuit de
conversion analogique-nume´rique. Ainsi, la connexion au signal AB EEG doit demeurer flot-
tante lorsqu’une autre e´lectrode active transmet la tension e´chantillonne´e sans quoi les sor-
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ties de deux amplificateurs d’instrumentation seraient court-circuite´es. Ce multiplexeur est
e´galement controˆle´ par le microcontroˆleur.
En re´sume´, le microcontroˆleur de l’e´lectrode active utilise douze signaux logiques afin de
controˆler les multiplexeurs et les portes logiques pre´sents dans les trois autres sections de
l’e´lectrode active, soit la source de courant, la chaˆıne de traitement de TIE et la chaˆıne d’am-
plification d’EEG. La prochaine section traite des circuits auxiliaires du MEA qui participent
au fonctionnement des e´lectrodes actives.
3.4 Circuits auxiliaires
3.4.1 Circuit de conditionnement de la porteuse de re´fe´rence
La porteuse de re´fe´rence passe par un circuit de conditionnement avant d’eˆtre redirige´e
par la ligne AB VREF vers chacune des e´lectrodes actives. Un connecteur de type SMA est
le point d’entre´e de la porteuse de re´fe´rence (REF IN) dans le MEA. Comme le montre la
figure 3.10, un e´tage tampon assure une impe´dance d’entre´e e´leve´e et une impe´dance de sortie
faible vers la ligne AB VREF.
Figure 3.10 Circuit de conditionnement de REF IN.
Un filtre passe-haut de premier ordre avec une fre´quence de coupure de 1,6 kHz e´limine les
composantes basses fre´quences de la porteuse. A` la sortie de ce filtre, la porteuse est conduite a`
la ligne AB VREF par un multiplexeur qui permet aussi, lors des phases d’acquisition d’EEG,
d’y connecter la masse pour de´sactiver comple`tement les sources de courant des e´lectrodes
actives. Le microcontroˆleur d’une des e´lectrodes actives est choisi par le logiciel lors de la
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phase d’initialisation pour controˆler ce multiplexeur avec le signal logique DB EEG STRT.
Cette e´lectrode sera conside´re´e comme l’e´lectrode active maˆıtresse. Il est a` noter que ce meˆme
signal logique controˆle e´galement l’activation du CAN dans la chaˆıne d’acquisition d’EEG.
La porteuse de re´fe´rence est donc achemine´e a` chacune des e´lectrodes actives par la ligne
AB VREF seulement lors des phases d’acquisition de TIE.
3.4.2 Circuit de conditionnement de la porteuse de mesures
Les mesures de tension effectue´es lors des phases de TIE par les suiveurs et inverseurs de
tension sont achemine´es, respectivement par les lignes AB AM+ et AB AM-, vers un circuit
de conditionnement de AM OUT constitue´ d’un amplificateur d’instrumentation. Celui-ci
effectue la diffe´rence de potentiel entre les tensions recueillies sur les deux e´lectrodes. Le
signal de sortie de cet amplificateur est donc la porteuse de mesures de TIE. Le gain de
tension de l’amplificateur d’instrumentation est fixe´ a` 1 V/V mais peut eˆtre ajuste´ a` 2, 5 ou
10 V/V en modifiant la configuration de deux re´sistances de 0 Ω. La figure 3.11 repre´sente le
circuit de conditionnement de AM OUT. La porteuse de mesures est ensuite achemine´e par
un connecteur de type SMA au MSD.
Figure 3.11 Circuit de conditionnement de AM OUT.
3.4.3 Chaˆıne d’acquisition d’EEG
Lors de la phase d’acquisition TEEG, les mesures de tension issues de la chaˆıne d’ampli-
fication d’EEG de chacune des e´lectrodes actives sont conserve´es par les e´chantillonneurs-
bloqueurs. Ces mesures sont transmises a` tour de roˆle sur la ligne AB EEG qui les achemine
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a` la chaˆıne d’acquisition d’EEG dont le circuit est pre´sente´ a` la figure 3.12. Cette chaˆıne
permet la nume´risation des mesures de tension et le transfert a` haut de´bit des donne´es vers
le MSD. Un CAN de 16 bits, d’une capacite´ de conversion de 250 000 e´chantillons par seconde
est utilise´. Les 16 bits du CAN re´partis sur une plage dynamique de ±10 V correspondent
a` une re´solution de 305 µV. En d’autres termes, le bit le moins significatif (least significant
bit, LSB, en anglais) correspond a` une tension de 305 µV a` l’entre´e du CAN. En amont de
la chaˆıne d’amplification d’EEG, dont le gain est de 10 000 V/V, le bit le moins significatif
du CAN correspond donc a` une variation de tension de 30,5 nV. La pre´cision du CAN est
donc amplement suffisante pour cette application. En fait, les derniers bits risquent d’eˆtre
domine´s par le bruit intrinse`que de la chaˆıne d’amplification.
Figure 3.12 Circuit de la chaˆıne d’acquisition d’EEG.
Le CAN est active´ seulement durant la phase TEEG par le signal DB EEG STRT, soit le
meˆme signal qui bloque la transmission de la porteuse de re´fe´rence aux sources de courants des
e´lectrodes actives. Le signal DB EEG STRT est ge´ne´re´ par le microcontroˆleur de l’e´lectrode
active maˆıtresse qui dirige aussi les reconfigurations ne´cessaires entre les phases TTIE et TEEG.
Apre`s que les 24 e´lectrodes actives aient effectue´ simultane´ment un e´chantillonnage des ten-
sions d’EEG, la tension conserve´e par l’e´chantillonneur-bloqueur de la premie`re e´lectrode
active est conduite a` l’entre´e du convertisseur. A` ce moment, une transition sur le signal
logique DB ADC STRT, controˆle´ e´galement par le microcontroˆleur de l’e´lectrode active
maˆıtresse, de´clenche la conversion analogique-nume´rique. Une horloge interne au conver-
tisseur permet la synchronisation des donne´es se´rielles de sortie. Outre cette horloge et les
donne´es se´rielles issues de la conversion, une autre sortie du CAN permet de de´tecter la fin
d’une conversion. Cette sortie est utilise´e pour conduire au CAN les tensions conserve´es dans
les autres e´chantillonneurs-bloqueurs. De`s que la conversion de la tension provenant d’un
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e´chantillonneur-bloqueur est termine´e, la tension conserve´e dans l’e´chantillonneur-bloqueur
de la prochaine e´lectrode active est transmise au CAN par l’interme´diaire de la ligne AB EEG.
Les trois sorties du CAN, soit les donne´es se´rielles, l’horloge de synchronisation des
donne´es et le signal logique de fin de conversion doivent eˆtre achemine´s vers le MSD pour
permettre la de´se´rialisation des donne´es de 16 bits et leur transfert au PC via le port
USB. La norme de signalisation diffe´rentielle basse-tension (low-voltage differential signa-
ling, LVDS, en anglais) est utilise´e pour transmettre ces donne´es. Un circuit de commande
de ligne diffe´rentielle CMOS recueille les trois signaux nume´riques de sortie du convertisseur
en plus du signal logique DB SYNC qui repre´sente la fin d’une trame de TIE. Pour chacun
de ces signaux, le composant transmet sur une paire de liaisons syme´triques, deux tensions
comple´mentaires dont la diffe´rence est proportionnelle a` la tension applique´e a` l’entre´e du
composant. Cette technique permet une transmission a` haut de´bit, moins sensible aux pertur-
bations exte´rieures, telles que les interfe´rences e´lectromagne´tiques, puisque les deux liaisons
syme´triques seront affecte´es, plus souvent qu’autrement, de la meˆme manie`re. La norme LVDS
utilise des tensions de sortie de ±350 mV et le composant utilise´ permet une transmission
au taux maximum de 78 MHz, ce qui est bien supe´rieur a` la fre´quence de l’horloge interne
du CAN qui est de 9 MHz.
Finalement, ces quatre paires de signaux sont transmises au MSD par un connecteur
HDMI. Dans ce module, un re´cepteur de ligne diffe´rentielle basse-tension, homologue au
composant pre´sent dans la chaˆıne d’acquisition d’EEG, permet de reconvertir les donne´es a`
la norme CMOS +3.3 V compatible avec le FPGA.
3.4.4 Re´fe´rence de Wilson et circuit d’asservissement de la jambe droite
Les mesures de tension effectue´es par les e´lectrodes actives, autant lors des phases TTIE
et TEEG, doivent eˆtre conside´re´es par rapport a` une tension de re´fe´rence commune. Cette
re´fe´rence est applique´e a` l’entre´e inverseuse de l’amplificateur d’instrumentation de l’e´tage
d’entre´e de chacune des e´lectrodes actives. Ide´alement, cette tension de re´fe´rence devrait eˆtre
inde´pendante de la position de l’e´lectrode qui sert a` la de´finir. Un compromis consiste a`
utiliser un circuit appele´ re´fe´rence de Wilson (Wilson’s central terminal, WCT, en anglais)
couramment utilise´ en e´lectrocardiographie. Un circuit auxiliaire ge´ne`re cette tension de
re´fe´rence en faisant la moyenne des potentiels capte´s par deux e´lectrodes supple´mentaires
de´note´es BD et BG. En plac¸ant ces deux e´lectrodes en deux points du corps a` une certaine
distance des 24 autres e´lectrodes, cette tension est une bonne approximation du potentiel
mode commun de tout le corps du patient.
La figure 3.13 pre´sente le circuit utilise´. Les signaux provenant des deux e´lectrodes de´die´es
au circuit WCT sont traite´s par un suiveur. Ceci permet d’avoir une grande impe´dance
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d’entre´e et de rendre le circuit WCT moins sensible aux impe´dances de contact des e´lectrodes.
Deux re´sistances e´gales, relie´es a` l’entre´e d’un troisie`me suiveur, produit la tension moyenne
des deux e´lectrodes. Cette tension moyenne a en fait une double utilite´ : elle est achemine´e
par le bus AB WCT pour servir de re´fe´rence a` chacune des e´lectrodes actives et elle est aussi
utilise´e pour le circuit d’asservissement de la jambe droite.
Figure 3.13 Circuits de la re´fe´rence de Wilson et de l’asservissement de la jambe droite.
Le circuit d’asservissement de la jambe droite (AJD) est inte´gre´ aux circuits du WCT. Le
potentiel moyen est amplifie´ par un e´tage inverseur de 100 V/V dont la sortie est conduite
a` une e´lectrode de´die´e (de´note´e JD) par l’interme´diaire d’un multiplexeur. Celui-ci, controˆle´
par le microcontroˆleur de l’e´lectrode active maˆıtresse offre trois options : 1) l’e´lectrode JD
est relie´e au circuit d’asservissement en tout temps, 2) elle est relie´e au circuit d’asservisse-
ment uniquement pendant les phases TEEG et 3) l’e´lectrode JD est de´connecte´e du circuit
d’asservissement et relie´e a` la masse en tout temps. L’application du signal produit par le
circuit AJD au corps du patient a un effet de re´troaction qui fait tendre le potentiel mode
commun du corps vers ze´ro.
3.4.5 Fonctionnement du programme des microcontroˆleurs
Tous les microcontroˆleurs des e´lectrodes actives exe´cutent le meˆme programme. Ce pro-
gramme rend possible la communication avec le MSD. Un protocole de reconnaissance est
e´tabli afin de ve´rifier que le MEA est relie´ au syste`me. Concre`tement, au de´marrage, le
MEA est en attente d’un nombre pre´cis de transitions logiques du signal de synchronisation
DB SYNC provenant du MSD. Lorsque ces transitions sont perc¸ues par les microcontroˆleurs,
ceux-ci re´pondent en appliquant un nombre pre´cis de transitions logiques sur leur sortie
DSC OUT qui pourront eˆtre rec¸ues par le MSD. Apre`s ces ope´rations, le syste`me reconnaˆıt
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la pre´sence du MEA et continuera le processus de mise en route. Dans le cas contraire, c’est-
a`-dire si le MSD ne de´tecte pas de transitions sur le signal logique DSC OUT, par exemple
lorsque le syste`me est mis en route sans connecter le MEA, il enverra un message d’erreur
qui s’affichera a` l’e´cran de l’ordinateur.
Lorsque la communication est e´tablie entre les deux modules, l’activation de diffe´rents
codes d’ope´ration permettant chacun une action pre´cise du MEA est permise graˆce a` une
table de recherche. Ces codes d’ope´ration permettent, par exemple, l’e´nume´ration de la chaˆıne
d’e´lectrodes actives, la de´finition de la position virtuelle de chaque e´lectrode active et du
nombre re´el et virtuel d’e´lectrodes actives dans la chaˆıne, l’acquisition en mode TIE, l’acqui-
sition en mode EEG et l’acquisition en mode combine´ TIE-EEG.
E´nume´ration
Lors du premier de´marrage du syste`me suite a` une reprogrammation des microcontroˆleurs,
le code d’ope´ration pour l’e´nume´ration de la chaˆıne d’e´lectrodes actives est automatiquement
exe´cute´. Ce code d’ope´ration permet a` chacune des e´lectrodes actives de de´terminer sa posi-
tion a` l’inte´rieur de la chaˆıne d’acquisition et le nombre d’e´lectrodes dans la chaˆıne.
Les vingt-quatre e´lectrodes actives sont relie´es entre elles en guirlande (daisy-chain, en
anglais) et forment une chaˆıne d’acquisition. Ces microcontroˆleurs sont relie´s entre eux par
un signal de controˆle. Plus pre´cise´ment, un bit de sortie du microcontroˆleur de la premie`re
e´lectrode active (DSC OUT) est relie´ a` un bit d’entre´e du microcontroˆleur de la deuxie`me
e´lectrode active (DSC IN). Ce deuxie`me microcontroˆleur a son bit de sortie DSC OUT relie´
au bit d’entre´e DSC IN du microcontroˆleur suivant, et ainsi de suite. L’entre´e DSC IN du mi-
crocontroˆleur de la premie`re e´lectrode active est relie´e a` une re´sistance de rappel alors que la
sortie DSC OUT du microcontroˆleur de la dernie`re e´lectrode est relie´e au bus de controˆle du
syste`me. Cette chaˆıne a pour but de permettre a` chaque e´lectrode active de connaˆıtre sa posi-
tion et le nombre d’e´lectrodes actives dans la chaˆıne. Ces deux informations sont ne´cessaires
pour de´terminer le roˆle que doit tenir chacune des e´lectrodes actives a` chaque mesure. La
figure 3.14 montre comment cette connexion en guirlande rend possible la de´termination de
ces deux informations.
Tous les microcontroˆleurs ge`rent une variable qui repre´sente le nombre d’e´lectrodes
pre´sentes dans la chaˆıne et une variable qui repre´sente sa position dans la chaˆıne. Pen-
dant la phase d’e´nume´ration, chacun des microcontroˆleurs effectue, en synchronisation avec
le signal DB SCAN CLK, la lecture de l’e´tat de leur entre´e DSC IN et effectue une copie
de cet e´tat sur leur sortie DSC OUT. A` chacune des transitions du DB SCAN CLK, les
deux variables repre´sentant le nombre d’e´lectrodes pre´sentes et la position occupe´e dans la
chaˆıne sont incre´mente´es. Lorsqu’un niveau logique haut est lu sur l’entre´e DSC IN, le mi-
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Figure 3.14 Processus d’e´nume´ration de la chaˆıne d’e´lectrodes actives.
crocontroˆleur cesse l’incre´mentation de sa variable repre´sentant sa position dans la chaˆıne
d’e´lectrodes. Comme l’entre´e DSC IN du microcontroˆleur de la premie`re e´lectrode active
est force´e a` un niveau logique haut, ce microcontroˆleur cessera l’incre´mentation de la va-
riable repre´sentant sa position de`s la premie`re transition du DB SCAN CLK et copiera ce
niveau sur sa sortie DSC OUT. Cette variable permet au microcontroˆleur de savoir qu’il est
le premier dans la chaˆıne. La prochaine transition du DB SCAN CLK permettra au micro-
controˆleur de la deuxie`me e´lectrode active de lire un e´tat haut sur son entre´e DSC IN et de
cesser a` son tour l’incre´mentation de la variable repre´sentant sa position. Ce processus est
re´pe´te´ 24 fois, et la phase d’e´nume´ration est comple´te´e lorsque le dernier microcontroˆleur
e´crit sur sa sortie DSC OUT un signal logique haut. Ce signal est transmis par le bus de
controˆle du syste`me vers le MSD qui terminera alors le processus d’e´nume´ration. Les va-
riables repre´sentant le nombre d’e´lectrodes formant la chaˆıne sont incre´mente´es a` chaque
transition du DB SCAN CLK jusqu’a` la fin de l’e´nume´ration. Cet e´ve´nement est signale´ a`
tous les microcontroˆleurs par une transition sur un autre signal du bus de controˆle, le signal
DB SYNC.
Deux autres variables ge´re´es par les microcontroˆleurs permettent de de´finir un nombre
virtuel d’e´lectrodes et une position virtuelle dans la chaˆıne d’e´lectrodes. Ainsi, il est possible
de de´sactiver certaines e´lectrodes qui ne seront pas utilise´es lors de l’acquisition de mesures.
Ce sont en fait ces variables qui sont utilise´es lors du processus d’acquisition, et qui servent
a` de´finir le roˆle des e´lectrodes actives au moment opportun.
Notons aussi que le processus d’e´nume´ration est ge´ne´ralement exe´cute´ seulement lors de
la premie`re connexion du MEA. Le re´sultat de l’e´nume´ration, soit la position de l’e´lectrode
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active et le nombre d’e´lectrodes dans la chaˆıne, est emmagasine´ dans la me´moire non volatile
(EEPROM) du microcontroˆleur. Ceci permet un de´marrage rapide lors des prochaines mises
sous tension. E´videmment, l’e´nume´ration peut aussi eˆtre re´pe´te´e sur demande.
Identification
Plusieurs codes d’ope´ration ont comme roˆle de fournir des renseignements propres au
MEA. Par exemple, un code d’ope´ration permet d’envoyer une se´rie de caracte`res qui
repre´sente le nom et la ge´ne´ration du MEA ; cette information sera affiche´e a` l’e´cran de
l’ordinateur graˆce a` l’interface usager (graphical user interface ou GUI, en anglais). Des
codes d’ope´rations similaires permettent d’afficher la version du logiciel re´sidant dans les mi-
crocontroˆleurs, le nombre d’e´lectrodes pre´sentes, le nombre d’e´lectrodes virtuelles pre´sentes
dans la chaˆıne d’acquisition et la configuration initiale des e´lectrodes du mode d’acquisition
TIE.
Acquisition combine´e
Le code d’ope´ration principal permet au MEA d’effectuer l’acquisition combine´e de me-
sures de TIE et d’EEG. Un pseudo-code est pre´sente´ a` la figure 3.15 qui de´crit le fonc-
tionnement du code d’ope´ration permettant l’acquisition combine´e de TIE et d’EEG. Les
prochaines lignes de´crivent plus explicitement le fonctionnement de ce code d’ope´ration.
L’ope´ration d’acquisition de´bute par une phase d’initialisation qui conserve en me´moire les
valeurs a` appliquer au port de sortie du microcontroˆleur permettant la reconfiguration de
l’e´lectrode active qui respectera la configuration de TIE initialement impose´e. Par exemple,
si la configuration de mesure par e´lectrodes adjacentes est adopte´e, les quatre premie`res
e´lectrodes devront agir respectivement comme source de courant, puits de courant, suiveur
de tension et comme inverseur de tension et toutes les autres devront eˆtre inactives. Les
microcontroˆleurs, en connaissant leur position dans la chaˆıne d’e´lectrodes, peuvent de´duire
le roˆle qui leur revient.
La se´quence d’acquisition est controˆle´e par le signal DB SCAN CLK ge´ne´re´ par le MSD.
Ce signal agit comme une horloge, dont la fre´quence est modifiable, et qui permet de synchro-
niser les ope´rations de chacune des e´lectrodes. Deux transitions logiques du DB SCAN CLK
sont ne´cessaires pour effectuer un cycle d’acquisition comprenant une mesure de TIE et une
mesure d’EEG sur chacune des 24 e´lectrodes. Pour obtenir une trame comple`te de 504 me-
sures de TIE, 1008 transitions du DB SCAN CLK sont ne´cessaires et ce faisant, 504 mesures
d’EEG sont effectue´es sur chacune des e´lectrodes (c’est-a`-dire un total de 504 mesures de
TIE et 24×504 mesures d’EEG pour chaque trame).
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Figure 3.15 Pseudo-code de l’acquisition combine´e des mesures de TIE et d’EEG.
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La premie`re transition du DB SCAN CLK de´marre les ope´rations permettant les mesures
de TIE. Lorsque cette transition est de´tecte´e, tous les microcontroˆleurs modifient leur port
de sortie et reconfigurent ainsi l’e´lectrode active. De`s que la reconfiguration est effectue´e, les
microcontroˆleurs de´terminent la prochaine configuration a` adopter en incre´mentant la posi-
tion de la source et du puits de courant, du suiveur et de l’inverseur de tension (c’est-a`-dire
en faisant une rotation des positions des quatre e´lectrodes). Chaque fois que la position de
la source de courant passe par la position d’origine, cette rotation s’accompagnera d’une
incre´mentation de l’e´cart entre la paire d’e´lectrodes source et puits de courant et la paire
d’e´lectrodes suiveur et inverseur de tension. Les microcontroˆleurs connaˆıtront de´ja` la pro-
chaine configuration a` adopter et pourront le faire rapidement a` la prochaine transition du
DB SCAN CLK de´die´ a` la TIE.
La seconde transition du DB SCAN CLK de´marre l’acquisition des 24 mesures d’EEG,
une pour chaque e´lectrode. Suite a` cette transition, tous les microcontroˆleurs mettront leur
e´lectrode active en configuration d’amplificateur d’EEG. Ils prendront simultane´ment un
e´chantillon des tensions des 24 e´lectrodes qui sera conserve´ graˆce aux e´chantillonneurs-
bloqueurs pre´sents dans les e´lectrodes actives. Ces e´chantillons seront conduits a` tour de
roˆle a` la ligne AB EEG et pourront eˆtre nume´rise´s par le CAN. De`s que la transition du
DB SCAN CLK est termine´e, un signal ge´ne´re´ par l’e´lectrode active maˆıtresse conduit a`
la ligne AB EEG chacun des 24 e´chantillons recueillis et les convertit le plus rapidement
possible.
Un nouveau cycle d’acquisition de´butera par une mesure de TIE lors de la prochaine
transition du DB SCAN CLK. Cette boucle permet l’acquisition simultane´e des mesures de
TIE et d’EEG et est re´pe´te´e a` une fre´quence de 1,33 kHz. Ceci implique que chacun des 24
canaux d’EEG sont e´chantillonne´s avec une fre´quence de 1,33 kHz, et qu’une trame de TIE
compose´e de 504 mesures s’effectue a` une fre´quence de 3,7 Hz ou, plus simplement, que 3,7
trames de TIE sont acquises par seconde. Ces fre´quences sont suffisantes pour re´pondre aux
besoins de notre application. D’une part, la plage de fre´quences utile de l’EEG est de 0,5 a`
100 Hz et la fre´quence d’e´chantillonnage utilise´e est largement au dessus de ces valeurs et de
la fre´quence de Nyquist. D’autre part, les variations de conductivite´ ce´re´brale de´tecte´es par
la TIE sont une conse´quence de phe´nome`nes he´modynamiques lents, de l’ordre d’une ou de
quelques secondes. Une fre´quence de 3,7 Hz est donc suffisante pour les de´tecter.
Deux autres codes d’ope´ration permettent l’acquisition non simultane´e, c’est-a`-dire l’ac-
quisition des mesures de TIE uniquement ou celle des mesures d’EEG. Dans ces deux cas,
la boucle d’acquisition ne requiert qu’une seule transition du DB SCAN CLK. La fre´quence
d’acquisition est alors augmente´e passant a` 2,1 kHz dans le cas de l’EEG et a` 7,24 trames




Ce chapitre pre´sente les re´sultats des tests qui ont e´te´ effectue´s sur le MEA afin d’en
e´valuer les performances. Les tests de performance qui seront pre´sente´s peuvent eˆtre regroupe´s
en quatre cate´gories : 1) ceux qui portent sur les sources de courant des e´lectrodes actives,
soit leur transconductance, leur admittance d’isolation et leur impe´dance de sortie ; 2) ceux
qui e´valuent la chaˆıne d’amplification de TIE, soit le gain, le taux de re´jection du mode
commun et le bruit intrinse`que ; 3) ceux qui s’appliquent a` la chaˆıne d’amplification d’EEG,
soit le gain et le bruit intrinse`que ; 4) ceux concernant la qualite´ des mesures de TIE, soit le
rapport signal sur bruit, la pre´cision et les images obtenus lors d’essai sur un fantoˆme re´sistif.
La quasi-totalite´ des tests de performance, a` l’exception de ceux de la quatrie`me section,
ont e´te´ re´alise´s a` l’aide du mate´riel suivant :
• un analyseur de re´seau/spectre/impe´dance 4395A (Agilent Technologies) ;
• deux sondes actives large-bande 41800A (Agilent Technologies). Le symbole suivant
sera utilise´ pour les repre´senter ;
• un fantoˆme re´sistif a` 16 e´lectrodes (Gagnon et al., 2010) ;
• des re´sistances de pre´cision (50 Ω, 500 Ω et 1000 Ω).
Il est a` noter que les montages expe´rimentaux de´crits dans ce chapitre, a` l’exception de ceux
de la quatrie`me section, n’incluent pas les caˆbles d’e´lectrodes. Ceux qui ont e´te´ utilise´s dans la
quatrie`me section ont une longueur de 45 centime`tres et se terminent par un bouton pression
pouvant eˆtre connecte´ au fantoˆme re´sistif ou a` des e´lectrodes auto-adhe´sives munies d’un
connecteur du meˆme type.
L’objectif de ce projet de recherche e´tait le de´veloppement d’un syste`me d’acquisition
combine´e de donne´es de TIE et d’EEG. Il sera inte´ressant d’e´valuer la valeur ajoute´e que
repre´sente l’acquisition d’EEG et l’effet qu’elle aura sur les performances de TIE par rapport
a` la ge´ne´ration pre´ce´dente de syste`me.
Comme il a de´ja` e´te´ mentionne´, le de´veloppement du MSD s’est fait paralle`lement au
de´veloppement du MEA. Les tests de performance pre´sente´s ici sont donc les re´sultats obtenus
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en utilisant le MSD de la ge´ne´ration pre´ce´dente (TIE4) du syste`me d’acquisition. Pour cette
raison, les tests re´alise´s n’utilisent que 16 des 24 e´lectrodes disponibles ; le MSD utilise´ ne
supportant que seize e´lectrodes. On s’assure de la fonctionnalite´ de toutes les e´lectrodes en
ne choisissant pas toujours les meˆmes seize e´lectrodes parmi les 24 disponibles.
4.1 Sources de courant
La source de courant des e´lectrodes actives constitue une partie importante du syste`me
d’acquisition et a un impact significatif sur ses performances. Trois parame`tres ont e´te´
e´value´s : la transconductance, l’impe´dance de sortie et l’admittance d’isolation. Ces tests
de performance e´valuent les composantes suivantes du MEA : le circuit de conditionnement
de REF IN qui conduit la porteuse de re´fe´rence vers le bus analogique, le multiplexeur qui
conduit la porteuse de re´fe´rence a` l’entre´e de la source de courant, le microcontroˆleur et
la source de courant des e´lectrodes actives. La figure 4.1 met en e´vidence les parties de
l’e´lectrode active qui sont e´value´es lors de ces tests.
Figure 4.1 Sections de l’e´lectrode active implique´es dans la source de courant.
Les trois sections suivantes pre´sentent les bancs d’essais utilise´s et les re´sultats obtenus lors
de la mesure de la transconductance, de l’impe´dance de sortie et de l’admittance d’isolation
des sources de courant.
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4.1.1 Transconductance des sources de courant
La transconductance des sources de courant est le rapport entre le courant de sortie et la
tension d’entre´e et est exprime´e en siemens (S). En d’autres termes, elle repre´sente la sensi-
bilite´ de la source de courant. Une transconductance e´leve´e implique qu’une le´ge`re variation
de tension a` l’entre´e de la source permettra de modifier grandement l’amplitude du courant
de sortie et vice versa. Dans tous les cas, il est avantageux d’avoir une transconductance
constante sur la plage des fre´quences utilise´es pour que le comportement de la source de
courant soit uniforme pour toutes les fre´quences.
La transconductance de la source de courant d’un des canaux a e´te´ e´value´e de la manie`re
suivante : 1) la sortie RF OUT de l’analyseur de re´seau est relie´e au connecteur REF IN du
MEA, 2) une re´sistance de 50 Ω est relie´e entre la masse et le connecteur d’e´lectrode du canal
qui agit comme source de courant, 3) une sonde active connecte´e a` l’entre´e A de l’analyseur
mesure la tension d’entre´e applique´e au connecteur REF IN et 4) une deuxie`me sonde active
relie´e a` l’entre´e B de l’analyseur mesure la tension a` la borne de la re´sistance de 50 Ω.
L’analyseur de re´seau nous permet automatiquement de mesurer le ratio entre les deux
mesures de tension prises par les sondes actives. Ce ratio repre´sente directement la transcon-
ductance de la source a` un facteur pre`s, soit la re´sistance de charge utilise´e. La figure 4.2
sche´matise le montage effectue´ pour mesurer la transconductance. Les re´glages suivants sur
l’analyseur de re´seau ont e´te´ se´lectionne´s : une source RF OUT de -20 dBm a e´te´ applique´e
sur une plage de fre´quences de 100 Hz a` 10 MHz avec une largeur de bande de 10 Hz. Pre´cisons
que l’unite´ dBm utilise´e pour de´finir l’amplitude de la source de l’analyseur correspond au
rapport de puissance en de´cibels de l’amplitude de la source par rapport a` un milliwatt. Ainsi,
bien que la valeur soit ne´gative, ceci correspond bien a` une mesure de puissance positive qui
vaut dans notre cas 10 µW. Par ailleurs, notons que l’impe´dance d’entre´e de la sonde utilise´e
pour mesurer la tension n’est pas infinie mais e´quivaut a` une re´sistance de 100 kΩ en paralle`le
avec une capacite´ de 3 pF. Cette impe´dance d’entre´e est bien supe´rieure a` la charge utilise´e
et peut, dans ce cas, eˆtre conside´re´e comme infinie et le courant qui pe´ne`tre la sonde peut
eˆtre ne´glige´.
Pour ce test, comme pour tous ceux de´crits dans ce chapitre, un grand soin a e´te´ porte´ a`
la qualite´ du montage re´alise´. Des caˆbles blinde´s avec des connecteurs BNC ou SMA ont e´te´
utilise´s de fac¸on a` re´duire le bruit capte´ par le syste`me. De plus, la ge´ome´trie du circuit, soit
l’emplacement des caˆbles par rapport aux interfe´rences connues avec le secteur et la superficie
des boucles forme´es par le circuit lui-meˆme et les caˆbles, a e´te´ e´tudie´e afin de re´duire au
minimum le bruit capte´ par le circuit. Les caˆbles transportant un signal analogique de forte
amplitude (le caˆble d’alimentation DB-9, les caˆbles transportant la porteuse de re´fe´rence
et la porteuse de mesures ainsi que le caˆble d’alimentation du syste`me d’acquisition), dans
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Figure 4.2 Montage pour la mesure de la transconductance.
la mesure du possible, e´taient place´s perpendiculairement au plan du circuit afin de re´duire
l’induction magne´tique. La boucle forme´e par les e´lectrodes, le fantoˆme et le MEA a e´galement
e´te´ re´duite au minimum pour la meˆme raison.
La transconductance a e´te´ e´value´e pour les deux configurations possibles des sources
de courant, soit en mode source de courant et puits de courant. The´oriquement, seul un
de´phasage de 180 degre´s devrait diffe´rencier la transconductance de ces deux configurations.
Selon les simulations, la source de courant devrait avoir une transconductance de 1 mS sur la
plage de fre´quences utile et diminuer fortement a` basse et a` haute fre´quence en raison d’une
part du filtre passe-haut de premier ordre de 160 Hz du circuit de conditionnement REF IN
et, d’autre part, par la bande passante limite´e de l’amplificateur d’instrumentation utilise´.
La figure 4.3 pre´sente la transconductance mesure´e de la source de courant pour les deux
configurations de´crites. Il est a` noter que cette figure pre´sente la transconductance mesure´e
sur une des e´lectrodes actives. La meˆme mesure a e´te´ faite sur d’autres e´lectrodes actives et
les diffe´rences e´taient infe´rieures a` la variabilite´ de la mesure sur une meˆme e´lectrode active.
Comme pour toutes les courbes pre´sente´es dans ce chapitre, les mesures ont e´te´ effectue´es sur
plusieurs e´lectrodes actives mais la courbe pre´sente´e ne correspond qu’a` la mesure effectue´e
sur une des e´lectrodes actives.
Les courbes pre´sente´es a` la figure 4.3 de´montrent bien que la transconductance de la
source de courant est de 1 mS sur la plage de fre´quences conside´re´e. Ces deux courbes nous
montrent aussi que la source et le puits de courant ont bien un de´phasage de 180 degre´s sur
45














































Figure 4.3 Transconductance de la source de courant.
une plage tre`s e´tendue de fre´quences et, qu’a` 50 kHz, le de´phasage de la source par rapport
a` la porteuse de re´fe´rence est nul. De plus, les fre´quences de coupures a` -3 dB sont de 160 Hz
et 3,5 MHz. La plage de fre´quences ou` la transconductance de´vie de moins de 1% (0,1 dB)
de la valeur a` 50 kHz (conside´re´e comme fre´quence de re´fe´rence pour une comparaison aux
performances du MEA du syste`me TIE4) permettrait l’utilisation d’une porteuse de re´fe´rence
comprise entre 1 kHz et 500 kHz.
4.1.2 Admittance d’isolation
L’admittance d’isolation permet d’e´valuer le couplage (cross-talk, en anglais) entre le si-
gnal d’entre´e et de sortie des sources de courant lorsque celles-ci sont de´sactive´es. En d’autres
termes, comme la porteuse de re´fe´rence permettant d’exciter les sources de courant se rend
a` chacune des e´lectrodes actives par le bus analogique, il est important de savoir dans quelle
mesure les sources de courant qui doivent demeurer inactives lors de l’acquisition le sont
re´ellement. Ceci touche e´galement a` un aspect de la se´curite´ du syste`me d’acquisition pour
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le patient. Plus l’admittance d’isolation est faible, plus les sources de courant sont en mesure
de couper comple`tement le courant applique´ au patient.
Figure 4.4 Montage pour la mesure de l’admittance d’isolation.
L’admittance est l’inverse de l’impe´dance et s’exprime en siemens tout comme la trans-
conductance. Le meˆme montage est utilise´ pour mesurer l’admittance d’isolation que pour
la transconductance a` quelques diffe´rences pre`s : 1) l’e´lectrode active est configure´e en mode
de´connecte´ plutoˆt qu’en mode source ou puits de courant, 2) un atte´nuateur 10:1 a e´te´ ajoute´
sur la sonde mesurant la tension d’entre´e, ce qui nous permet d’appliquer un signal de source
plus e´leve´ tout en e´vitant la saturation de la sonde active. Comme l’admittance d’isolation a
une valeur tre`s faible, il est avantageux d’utiliser un signal de re´fe´rence (la source de l’analy-
seur de re´seau) le plus e´leve´ possible. Cet atte´nuateur nous permet d’utiliser une source de
9 dBm tout en e´vitant la saturation. Les re´glages suivants ont donc e´te´ choisis pour l’ana-
lyseur : une source RF OUT de 9 dBm sur une plage de fre´quences de 100 Hz a` 10 MHz
avec une largeur de bande de 10 Hz. La figure 4.4 repre´sente le circuit utilise´ pour mesurer
l’admittance d’isolation.
La grande difficulte´ rencontre´e lors de la mesure de l’admittance d’isolation vient de la
pre´cision des appareils utilise´s en regard de la faible valeur de la mesure effectue´e. Comme
l’admittance est tre`s faible, de l’ordre de quelques dixie`mes de microsiemens la pre´cision de
l’appareil peut ne pas eˆtre suffisante pour mesurer ade´quatement la tension produite par
la source de courant aux bornes de la charge de 50 Ω. Pour e´valuer cette pre´cision, un
enregistrement a e´te´ effectue´ utilisant le meˆme montage et les meˆmes re´glages sur l’analyseur
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mais ou` la sonde active et la charge e´taient physiquement de´connecte´es de l’e´lectrode active.
Dans ce cas, seul le bruit intrinse`que de la sonde et de l’analyseur est enregistre´ par l’appareil.
La figure 4.5 pre´sente les re´sultats obtenus lors de ces deux enregistrements.
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Bruit − Sonde déconnectée
Figure 4.5 Admittance d’isolation de la source de courant.
Comme il est possible de le voir, la courbe du bruit enregistre´ est du meˆme ordre de
grandeur que l’admittance d’isolation mesure´e pour les basses fre´quences. Il est donc im-
possible de mesurer avec exactitude sa valeur. Il nous est uniquement possible d’affirmer
que l’admittance d’isolation est soit e´gale ou infe´rieure a` la mesure effectue´e. A` partir de
10 kHz toutefois, l’admittance d’isolation devient supe´rieure au bruit enregistre´ et sa va-
leur est le´ge`rement infe´rieure a` 10-8 S a` 50 kHz, ce qui repre´sente une atte´nuation tout a`
fait ade´quate par rapport a` la transconductance de la source de courant de 1 mS mesure´e
pre´ce´demment.
4.1.3 Impe´dance de sortie
L’impe´dance de sortie est une caracte´ristique importante des syste`mes d’acquisition de
TIE. Dans notre cas, l’impe´dance mesure´e, ne correspond pas uniquement a` l’impe´dance
de sortie de la source de courant. En effet, la sortie de la source de courant et l’entre´e de
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l’amplificateur d’instrumentation (Pre´amp. a` la figure 3.6) sont toutes deux relie´es en pa-
ralle`le au connecteur d’e´lectrode. L’impe´dance mesure´e est en fait la combinaison paralle`le,
de´signe´e ZI/O, de l’impe´dance de sortie de la source de courant et de l’impe´dance d’entre´e de
l’amplificateur d’instrumentation. Cette impe´dance est importante puisqu’elle influencera la
sensibilite´ du syste`me d’acquisition aux variations d’impe´dance de contact des e´lectrodes sur
le patient. Plus l’impe´dance ZI/O est e´leve´e (quelques me´gohms), moins le syste`me d’acqui-
sition sera sensible aux variations d’impe´dance de contact des e´lectrodes qui sont de l’ordre
de quelques kilohms.
Quelques techniques existent afin de mesurer l’impe´dance de sortie d’une source de cou-
rant. Dans notre cas, la me´thode adopte´e utilise la variation du courant produit par la source
en fonction de la charge qui y est applique´e. Si la source de courant est ide´ale et que son
impe´dance de sortie est infinie, le courant produit sera constant peu importe la charge qui
y est applique´e. A contrario, puisque l’impe´dance de sortie de la source de courant n’est pas
infinie, le courant produit diminuera avec l’augmentation de la charge (c’est-a`-dire l’augmen-
tation de la re´sistance place´e entre la sortie de la source de courant et la masse). Un circuit,
pre´sente´ a` la figure 4.6, permet de tirer profit de cette relation. La source de courant peut eˆtre
repre´sente´e par une source de courant ide´ale, avec en paralle`le une re´sistance correspondant
a` l’impe´dance de sortie de la source de courant. Ceci peut eˆtre repre´sente´ par une source de
tension et une re´sistance en se´rie en faisant appel au circuit de The´venin. L’impe´dance ZI/O
recherche´e est repre´sente´e par l’une des trois re´sistances en se´rie de ce circuit. En mesurant
la diffe´rence de tension aux bornes de la troisie`me re´sistance lorsque l’interrupteur est ouvert
et ferme´, il est possible de calculer l’impe´dance ZI/O.
Figure 4.6 Circuits e´quivalents de l’impe´dance de sortie.


































V fout − V oout
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−R2. (4.5)
Comme cette me´thode utilise des mesures de tension diffe´rentielles, elle est moins in-
fluence´e par les erreurs syste´matiques de mesure provenant des sondes actives. Ceci est un
grand avantage compte tenu du fait que les diffe´rences de tension devant eˆtre mesure´es sont
tre`s faibles. Toutefois, de grandes pre´cautions doivent eˆtre prises afin que le circuit ne su-
bisse aucune modification entre les deux mesures. Le de´placement des caˆbles, en modifiant
la ge´ome´trie du circuit et donc de son aptitude a` capter le bruit ambiant, peut eˆtre suffi-
sant pour provoquer une diffe´rence entre les mesures plus grande que celle engendre´e par le
court-circuit de la re´sistance R1.
Ce montage a e´te´ re´alise´ de la manie`re suivante (figure 4.7) : 1) la source RF OUT de
l’analyseur de re´seau est relie´e au connecteur REF IN du MEA, 2) deux re´sistances de 500 Ω
et 1 kΩ sont relie´es au connecteur d’e´lectrode du canal qui agit comme source de courant,
3) un caˆble avec des pinces crocrodiles permet de court-circuiter la re´sistance de 500 Ω et
de modifier ainsi la charge impose´e a` la source de courant, 4) une sonde active avec un
atte´nuateur de 10:1 est connecte´e a` l’entre´e A de l’analyseur et mesure la tension d’entre´e
applique´e au connecteur REF IN et 5) une deuxie`me sonde active avec un atte´nuateur de
10:1 est relie´e a` l’entre´e B de l’analyseur et mesure la tension entre les deux re´sistances.
Les atte´nuateurs des sondes actives permettent d’augmenter leur impe´dance d’entre´e a` 1 MΩ
avec une capacite´ paralle`le de 1 pF. L’impe´dance ZI/O est calcule´e a` l’aide de l’e´quation (4.5).
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Figure 4.7 Montage pour la mesure de l’impe´dance de sortie.
Les re´glages suivants ont e´te´ utilise´s pour l’analyseur de re´seau : la source RF OUT de
l’analyseur est de -20 dBm, sur une plage fre´quentielle de 100 Hz a` 10 MHz et une largeur
de bande de 10 Hz. La figure 4.8 pre´sente la courbe d’impe´dance ZI/O obtenue en fonction
de la fre´quence.
La courbe pre´sente´e a` la figure 4.8 montre que l’impe´dance ZI/O atteint un maximum de
30 MΩ a une fre´quence d’environ 4 kHz. A` 50 kHz, notre fre´quence de re´fe´rence pour les com-
paraisons au syste`me TIE4, l’impe´dance diminue a` pre`s de 200 kΩ, ce qui est assez e´leve´e pour
que le syste`me ne soit pas trop sensible aux variations d’impe´dance de contact des e´lectrodes
qui peuvent atteindre quelques kilohms. La plage de fre´quences sur laquelle l’impe´dance ZI/O
a une valeur assez e´leve´e pour permettre une acquisition ade´quate de biopotentiels est de
100 Hz a` 100 kHz.
Il est a noter que les mesures d’impe´dance de sortie sont tre`s difficiles a` effectuer et peuvent
eˆtre influence´es par des interfe´rences exte´rieures qui interviennent lors de l’une des deux
mesures de tension effectue´es pendant l’expe´rience. Un enregistrement contenant un nombre
suffisant de points et une pre´cision ade´quate prend de 5 a` 15 min de´pendamment de la plage
fre´quentielle balaye´e. Les deux enregistrements ne´cessaires pour calculer ZI/O prennent donc
de 10 a` 30 min. Si au cours de cette pe´riode les interfe´rences exte´rieures sont diffe´rentes,
le calcul de l’impe´dance en sera affecte´. Pour cette raison, les mesures d’impe´dance sont
difficilement reproductibles avec pre´cision. D’autre part, la diffe´rence entre les deux mesures
de tension effectue´es pour calculer ZI/O est tre`s faible, de l’ordre du millivolt. La pre´cision
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Figure 4.8 Impe´dance de sortie ZI/O de la source de courant.
des sondes actives utilise´es, ainsi que la pre´cision de l’analyseur de re´seau ont un impact
significatif sur les mesures. Finalement, l’impe´dance d’entre´e des sondes actives est limite´e a`
100 kΩ et augmente a` 1 MΩ lorsqu’un atte´nuateur 10:1 est utilise´. Cette impe´dance est du
meˆme ordre de grandeur que l’impe´dance de sortie que nous tentons de mesurer. Une analyse
tenant compte de l’impe´dance des sondes a e´te´ effectue´e mais l’effet sur les re´sultats obtenus
est ne´gligeable.
4.2 Chaˆıne de pre´amplification de TIE
Les tests effectue´s sur la chaˆıne de pre´amplification des mesures de TIE font intervenir
les parties suivantes du MEA : 1) l’amplificateur d’instrumentation qui recueille les mesures
de potentiel provenant de l’e´lectrode, 2) le filtre passe-haut et le multiplexeur qui permettent
d’acheminer les mesures vers le bus analogique, 3), le microcontroˆleur de l’e´lectrode active, 4)
le circuit de conditionnement AM OUT et 5) le circuit de la re´fe´rence de Wilson qui permet
de mesurer la tension moyenne du patient. Ces parties de l’e´lectrode active sont mises en
e´vidence a` la figure 4.9.
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Cette section pre´sente trois tests qui permettent de juger de la performance de la chaˆıne
de pre´amplification : 1) la re´ponse en fre´quence de la chaˆıne de pre´amplification, 2) le taux de
re´jection du mode commun et 3) le bruit intrinse`que de la chaˆıne. Les trois sections suivantes
pre´sentent les bancs d’essais utilise´s pour effectuer ces mesures et les re´sultats obtenus.
Figure 4.9 Sections de l’e´lectrode active implique´es dans la chaˆıne d’amplification de TIE.
4.2.1 Re´ponse en fre´quence
La re´ponse en fre´quence de la chaˆıne d’amplification de TIE permet de valider le gain
pre´vu sur la plage de fre´quences utiles et d’e´valuer le de´phasage des mesures de tension.
Le gain de tension est tout simplement le ratio de la tension de sortie de la chaˆıne et de
la tension d’entre´e. La re´ponse en fre´quence est e´value´e pour chacun des gains possibles de
l’amplificateur d’instrumentation de´note´ Pre´amp. a` la figure 4.9, soit 1, 2, 5 et 10 V/V.
Pour e´valuer la re´ponse en fre´quence, le montage suivant est effectue´ : 1) la sortie RF OUT
de l’analyseur de re´seau est relie´e au connecteur de l’e´lectrode active configure´e en mode
suiveur (ou inverseur) de tension, 2) la masse est applique´e au connecteur de l’e´lectrode
active configure´e en mode inverseur (ou suiveur), 3) les e´lectrodes BD et BG du circuit WCT
sont maintenues a` la masse, 4) une sonde active connecte´e a` l’entre´e A de l’analyseur mesure
la tension d’entre´e applique´e au connecteur d’e´lectrode et 5) une deuxie`me sonde active relie´e
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a` l’entre´e B de l’analyseur mesure la tension au connecteur AM OUT. La mise a` la masse
de l’e´lectrode configure´e en mode inverseur (ou suiveur) est essentielle puisque le circuit de
conditionnement de AM OUT effectue la diffe´rence entre les deux tensions mesure´es par le
suiveur et l’inverseur. En maintenant l’entre´e d’une de ces e´lectrodes actives a` la masse,
nous nous assurons que la tension recueillie a` la sortie de la chaˆıne de pre´amplification ne
correspond qu’a` la tension applique´e a` l’autre e´lectrode active. La figure 4.10 pre´sente le
montage de´crit pour la mesure de la re´ponse en fre´quence de la chaˆıne de pre´amplification
de TIE.
Figure 4.10 Montage pour la mesure de la re´ponse en fre´quence de la chaˆıne de
pre´amplification de TIE.
Les re´glages de l’analyseur sont les suivants : une source RF OUT de -20 dBm sur une
plage fre´quentielle de 100 Hz a` 10 MHz avec une largeur de bande de 10 Hz. La figure 4.11
pre´sente les diffe´rentes courbes de re´ponse en fre´quence de la chaˆıne de pre´amplification des
mesures de TIE pour les quatre gains possibles de l’amplificateur d’instrumentation.
La figure 4.11 montre que le gain mesure´ correspond aux re´sultats des simulations. Des
gains constants de 1, 2, 5 et 10 V/V sont obtenus sur une large bande de fre´quences, atte´nue´s
a` basses et a` hautes fre´quences respectivement par le filtre passe-haut de la chaˆıne d’amplifi-
cation et par la bande-passante limite´e de l’amplificateur d’instrumentation. Les fre´quences
de coupure a` -3 dB sont 100 Hz et 6 MHz. La plage de fre´quences pour laquelle le gain de´vie
de moins de 1% (0,1 dB) de la valeur mesure´e a` 50 kHz est 1,725 kHz a` 531,83 kHz pour un
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Figure 4.11 Re´ponse en fre´quence de la chaˆıne de pre´amplification de TIE.
gain de 10 V/V. Le de´phasage de la chaˆıne de pre´amplification a` l’inte´rieur de cette bande
passante de -0,1 dB est infe´rieur a` 10 degre´s.
4.2.2 Taux de re´jection du mode commun
Le taux de re´jection du mode commun quantifie la capacite´ de la chaˆıne de pre´amplification
a` rejeter le potentiel commun aux deux e´lectrodes actives qui servent de suiveur et d’inverseur
de tension. Le potentiel mode commun est souvent largement domine´ par l’interfe´rence 60 Hz
du secteur. Un taux de re´jection du mode commun e´leve´ est important dans un syste`me d’ac-
quisition de biopotentiels puisque la majeure partie de l’interfe´rence provient de couplages
parasites au secteur. Le taux de re´jection du mode commun (common mode rejection ratio,
CMRR, en anglais) est de´fini par l’e´quation 4.6 et s’exprime en de´cibels :




Le taux de re´jection du mode commun est obtenu en deux e´tapes. D’abord on mesure
le gain en mode diffe´rentiel (qui correspond a` la re´ponse fre´quentielle) puis le gain en mode
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commun. Cette dernie`re mesure s’obtient de la meˆme fac¸on que la re´ponse fre´quentielle mais
en appliquant le meˆme signal a` l’entre´e du suiveur et de l’inverseur de tension. Le montage
requis est donc le suivant : 1) la source de l’analyseur de re´seau est relie´e aux connecteurs des
deux e´lectrodes actives configure´es en mode suiveur et inverseur de tension, 2) les e´lectrodes
BD et BG du circuit WCT sont connecte´es a` la masse, 3) une sonde active connecte´e a` l’entre´e
A de l’analyseur mesure la tension d’entre´e applique´e aux e´lectrodes et 4) une deuxie`me sonde
active relie´e a` l’entre´e B de l’analyseur mesure la tension au connecteur AM OUT. Le sche´ma
de ce montage est donne´ a` la figure 4.12.
Figure 4.12 Montage pour la mesure du taux de re´jection du mode commun de la chaˆıne de
pre´amplification de TIE.
Les meˆmes re´glages ont e´te´ utilise´s pour l’analyseur de re´seau que pour la mesure de
la re´ponse fre´quentielle. La plage fre´quentielle balaye´e s’e´tend de 100 Hz a` 10 MHz avec
une largeur de bande de 10 Hz et l’amplitude de la source RF OUT est de -20 dBm. La
figure 4.13 pre´sente les re´sultats obtenus pour les quatre valeurs de gain de l’amplificateur
d’instrumentation.
Le taux de re´jection du mode commun atteint un maximum de 65 dB a` 10 kHz et diminue
a` 62 dB a` 50 kHz. Ceci peut s’expliquer par le fait que le gain des deux canaux utilise´s ne
sont pas identiques. Par ailleurs, le taux de re´jection du mode commun demeure supe´rieur a`
55 dB pour des fre´quences comprises entre 1 kHz et 100 kHz.
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Figure 4.13 Taux de re´jection du mode commun de la chaˆıne de pre´amplification de TIE.
4.2.3 Bruit intrinse`que
La dernie`re caracte´ristique qui nous permet d’e´valuer la chaˆıne de pre´amplification des
signaux de TIE est le bruit intrinse`que de la chaˆıne elle-meˆme. Cette caracte´ristique est
relie´e a` la pre´cision puisqu’elle repre´sente l’amplitude a` partir de laquelle les potentiels me-
sure´s par les e´lectrodes sont significatifs. Pour mesurer le bruit intrinse`que de la chaˆıne de
pre´amplification de TIE, qui s’exprime en dBm/Hz, l’analyseur est utilise´ en mode analyseur
de spectre. Le montage suivant est re´alise´ : 1) une re´sistance de 50 Ω est relie´e a` l’entre´e
de l’e´lectrode active configure´e en mode suiveur, 2) la masse est connecte´e a` l’entre´e de
l’e´lectrode active configure´e en mode inverseur, 3) les e´lectrodes BD et BG du circuit WCT
sont connecte´es a` la masse et 4) une sonde active connecte´e a` l’entre´e A de l’analyseur me-
sure la tension a` la sortie de la chaˆıne de pre´amplification sur le connecteur AM OUT. La
figure 4.14 repre´sente ce montage.
Il est a` noter que ce montage n’e´value pas le bruit intrinse`que d’une seule e´lectrode
active mais bien de la chaˆıne comple`te comprenant les e´lectrodes actives en mode suiveur
et inverseur ainsi que le circuit de conditionnement de AM OUT. L’analyseur de spectre est
re´gle´ de manie`re a` balayer une plage de fre´quences de 10 kHz a` 10 MHz.
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Figure 4.14 Montage pour la mesure du bruit intrinse`que de la chaˆıne de pre´amplification de
TIE.
Les re´sultats sont pre´sente´s a` la figure 4.15 et montrent que l’amplitude du bruit in-
trinse`que augmente aux hautes fre´quences. Jusqu’a` 1 MHz le bruit demeure infe´rieur a` -
100 dBm/Hz. L’augmentation du bruit a` plus haute fre´quence traduit sans doute l’effet de
couplages parasites avec des signaux nume´riques (par exemple, les signaux des microproces-
seurs) sur la carte.
4.3 Chaˆıne d’amplification d’EEG
Tout comme pour la chaˆıne de pre´amplification de TIE, les performances de la chaˆıne
d’amplification d’EEG peuvent aussi eˆtre e´value´es en mesurant sa re´ponse en fre´quence et son
bruit intrinse`que. Les sections du MEA e´value´es ici sont : 1) l’amplificateur d’instrumentation
(Pre´amp.) qui est partage´ avec la chaˆıne de pre´amplification de TIE, 2) le filtre passe-haut
de premier ordre, 3) l’amplificateur a` gain programmable, 4) l’e´chantillonneur-bloqueur, 5)
la porte permettant de relier la sortie de l’e´chantillonneur-bloqueur au signal AB EEG et 6)
le microcontroˆleur. La figure 4.16 met en e´vidence les sections de l’e´lectrode active qui font
partie de la chaˆıne d’amplification d’EEG. Le signal de sortie de cette chaˆıne est mesure´ sur
un point de test du signal AB EEG pre´vu sur la carte du MEA.
Cette section pre´sentera les bancs d’essais re´alise´s et les re´sultats obtenus pour mesurer
la re´ponse en fre´quence ainsi que le bruit intrinse`que de la chaˆıne d’amplification d’EEG.
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Figure 4.15 Bruit intrinse`que de la chaˆıne de pre´amplification de TIE.
Figure 4.16 Sections de l’e´lectrode active implique´es dans la chaˆıne d’amplification d’EEG.
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4.3.1 Re´ponse en fre´quence
La mesure de la re´ponse en fre´quence de la chaˆıne d’EEG est re´alise´ de la meˆme fac¸on
que celle de la chaˆıne de pre´amplification de TIE. Toutefois, a` cause du gain e´leve´, soit 10
000 V/V, des pre´cautions supple´mentaires doivent eˆtre prises pour e´viter la saturation de la
chaˆıne d’amplification et des sondes de l’analyseur de re´seau. Le signal applique´ a` l’entre´e
de la chaˆıne doit eˆtre tre`s faible, de l’ordre de quelques microvolts. L’analyseur de re´seau
ne permet pas d’obtenir directement une tension aussi faible ; un atte´nuateur externe est
donc utilise´ pour re´duire l’amplitude de la source. Le montage suivant est donc re´alise´ : 1)
la source de l’analyseur de re´seau est relie´e a` un atte´nuateur de 30 dB puis au connecteur
de l’e´lectrode active configure´e en mode amplificateur d’EEG, 2) les e´lectrodes BD et BG
du circuit WCT sont connecte´es a` la masse, 3) une sonde active connecte´e a` l’entre´e A de
l’analyseur mesure le signal a` la sortie de l’atte´nuateur de 30 dB et 4) une deuxie`me sonde
active relie´e a` l’entre´e B de l’analyseur mesure la tension du signal AB EEG. Ce montage
est pre´sente´ a` la figure 4.17. Les re´glages suivants de l’analyseur de re´seau ont e´te´ utilise´s :
1) la source RF OUT est e´tablie a` -50 dBm, 2) la plage de fre´quences balaye´e est de 10 Hz
a` 20 MHz et 3) la largeur de bande est de 10 Hz. La borne infe´rieure de cette plage de
fre´quences, 10 Hz, correspond a` la plus basse fre´quence offerte par l’analyseur de re´seau.
Malheureusement, cette limitation ne nous permet pas de voir l’effet du filtre passe-haut de
la chaˆıne d’amplification d’EEG dont la fre´quence de coupure a` -3 dB est de 0,16 Hz.
Figure 4.17 Montage pour la mesure de la re´ponse en fre´quence de la chaˆıne d’amplification
d’EEG.
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La re´ponse en fre´quence a e´te´ e´value´e pour trois configurations diffe´rentes : 1) lorsque
l’e´lectrode active est configure´e en mode amplificateur d’EEG, c’est-a`-dire le mode d’acqui-
sition normal lors de la phase TEEG, 2) lorsque le gain de l’amplificateur a` gain program-
mable passe de 10 V/V a` 0,1 V/V et 3) lorsque la porte analogique qui relie la sortie de
l’e´chantillonneur-bloqueur au signal AB EEG est ouverte. Cette dernie`re configuration nous
permet d’e´valuer l’interfe´rence produite par les canaux d’EEG qui ne sont pas connecte´s au
signal AB EEG sur la mesure de tension effectue´e par le canal relie´ au CAN. La figure 4.18
pre´sente ces trois courbes sur un meˆme graphique.
Figure 4.18 Re´ponse en fre´quence de la chaˆıne d’amplification d’EEG.
Nous voyons que le gain de la chaˆıne d’amplification d’EEG est suffisamment constant
pour la plage de fre´quences utiles, soit de 0,16 Hz a` 1 kHz. Cette dernie`re fre´quence de´passe
celle normalement utilise´e pour l’analyse des EEG afin de re´duire le temps de stabilisation
(settling time, en anglais) des amplificateurs. L’atte´nuation du signal lorsque la porte analo-
gique est ouverte atteint 100 dB. Ceci assure une bonne isolation de la chaˆıne d’amplification
d’EEG et du signal AB EEG lorsque l’e´lectrode active attend son tour pour transmettre la
tension retenue par son e´chantillonneur-bloqueur au CAN.
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4.3.2 Bruit intrinse`que
Le bruit intrinse`que de la chaˆıne d’amplification d’EEG est une mesure tre`s importante
puisque l’amplitude des EEG est tre`s faible, soit de l’ordre du microvolt. Si le bruit intrinse`que
est supe´rieur a` ce seuil, les EEG enregistre´s seront trop bruyants. L’analyseur est utilise´ en
mode analyseur de spectre et le montage suivant est re´alise´ : 1) une re´sistance de 50 Ω est
relie´e a` l’entre´e de l’e´lectrode active qui est configure´e en mode amplificateur d’EEG, 2)
les e´lectrodes BD et BG du circuit WCT sont connecte´es a` la masse et 3) une sonde active
connecte´e a` l’entre´e B de l’analyseur mesure la tension au point de mesure du signal AB EEG.
Le sche´ma 4.19 pre´sente le montage de´crit.
Figure 4.19 Montage pour la mesure du bruit intrinse`que de la chaˆıne d’amplification d’EEG.
L’analyseur de spectre est re´gle´ pour balayer une plage fre´quentielle allant de 1 Hz a`
1 MHz. Un deuxie`me enregistrement est effectue´ avec une plage fre´quentielle re´duite, de 1 Hz
a` 100 Hz, afin d’obtenir une courbe plus de´taille´e sur la plage de fre´quences utiles pour l’EEG.
Ces deux courbes sont pre´sente´es aux figures 4.20a et 4.20b.
La deuxie`me figure nous permet de voir l’interfe´rence a` 60 Hz capte´e par la chaˆıne d’am-
plification d’EEG. Le bruit intrinse`que demeure infe´rieur a` -100 dBm/Hz sauf a` 60 Hz (et a`
ses harmoniques) ou` le bruit atteint -50 dBm/Hz. Il est a` noter que la partie basse fre´quence
(de 1 Hz a` 2 kHz) de la courbe de la figure 4.20a donne des valeurs plus e´leve´es en raison de
la faible pre´cision de l’appareil a` basses fre´quences en regard a` la largeur de bande utilise´e.
La figure 4.20b pre´sente de manie`re plus fide`le le bruit capte´ a` basse fre´quence. Notons aussi
que le circuit d’asservissement de la jambe droite n’e´tait pas actif lorsque ces mesures ont
e´te´ effectue´es.
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Figure 4.20 Bruit intrinse`que de la chaˆıne d’amplification d’EEG de 1 Hz a` 1 MHz (a) et de
1 a` 100 Hz (b).
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La figure 4.20b permet de voir le bruit intrinse`que de la chaˆıne de manie`re plus pre´cise
pour la plage de fre´quences utiles pour l’EEG. Outre l’interfe´rence a` 60 Hz dont il vient d’eˆtre
question, le bruit intrinse`que en dec¸a` de 100 Hz est de l’ordre de -120 dBm/Hz. Notons que
la faible pre´cision de l’analyseur de spectre a` tre`s basses fre´quences explique la valeur plus
e´leve´e du bruit a` 1 Hz.
4.4 Rapport signal sur bruit et pre´cision
Le rapport signal sur bruit et la pre´cision des mesures de TIE sont deux parame`tres
importants des syste`mes de TIE et sont habituellement utilise´s pour quantifier les progre`s
re´alise´s d’une ge´ne´ration de syste`me a` l’autre. Un fantoˆme re´sistif, de´veloppe´ par l’Institut
de ge´nie biome´dical (Gagnon et al., 2010), a e´te´ utilise´ pour mesurer ces deux parame`tres.
Tel que mentionne´ au de´but de ce chapitre, les acquisitions de donne´es de TIE sont
re´alise´es avec 16 des 24 e´lectrodes parce que le MSD de la ge´ne´ration pre´ce´dente utilise´ dans
ces tests ne supporte que 16 e´lectrodes. Les essais re´alise´s avec ce fantoˆme, ou tout autre
fantoˆme dont la re´ponse the´orique est connue, nous permettent de mesurer le rapport signal
sur bruit des enregistrements et la pre´cision des mesures. Le montage re´alise´ est le suivant :
1) la porteuse de re´fe´rence du MSD est applique´e au MEA par le connecteur REF IN, 2)
la porteuse de mesure du MEA est retourne´e au MSD par le connecteur AM OUT, 3) seize
e´lectrodes sont connecte´s au fantoˆme re´sistif par des caˆbles de 45 cm et 4) les e´lectrodes BD et
BG du circuit WCT et l’e´lectrode JD du circuit d’asservissement sont connecte´es a` la masse
du fantoˆme re´sistif. Des enregistrements de 1000 trames de TIE, chacune comportant 208
mesures, sont effectue´s sur le fantoˆme re´sistif qui simule un milieu de conductivite´ homoge`ne.
Le rapport signal sur bruit est ensuite e´value´ a` l’aide de l’e´quation suivante :




ou` E[mi] correspond a` la moyenne des mesures mi et Var[mi] a` leur variance. La pre´cision






ou` mTi correspond a` la valeur the´orique de la ie`me mesure. Ces essais ont permis d’opti-
miser la configuration du syste`me. Plus pre´cise´ment, en comparant le rapport signal sur bruit
et la pre´cision obtenue, il a e´te´ possible de modifier la valeur de certaines composantes afin
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d’optimiser les performances du syste`me. La figure 4.21 pre´sente 1) la moyenne des mesures
de TIE enregistre´s en fonction du nume´ro de la mesure (en regard a` la se´quence d’acqui-
sition), 2) le rapport signal sur bruit calcule´ selon la me´thode e´nonce´e, 3) la pre´cision des
mesures et 4) la pre´cision mode´lise´e des mesures qui tient compte des erreurs syste´matiques
du MSD de la ge´ne´ration pre´ce´dente. Le tableau 4.1 re´sume les informations extraites de ces
graphiques.
















Comme il a e´te´ mentionne´, les mesures de rapport signal sur bruit et de pre´cision ont
permis de calibrer et d’optimiser le syste`me de´veloppe´ pour maximiser ses performances. Le
circuit imprime´ du MEA offre plusieurs options que l’on choisit en modifiant la configuration
de certaines re´sistances de 0 Ω afin de tester diffe´rentes possibilite´s. Par exemple, la ligne
WCT peut eˆtre connecte´e a` la masse analogique du syste`me via une re´sistance de 0 Ω plutoˆt
qu’a` la tension fournie par le circuit de la re´fe´rence de Wilson. De meˆme, comme il a e´te´
explique´ plus toˆt, l’e´lectrode d’asservissement (JD) peut appliquer la masse analogique, lors
de l’acquisition de donne´es de TIE, ou une tension d’asservissement lors des mesures d’EEG.
La porte analogique permettant cette alternance peut eˆtre controˆle´e par un signal logique
provenant du microcontroˆleur ou bien eˆtre relie´e a` la masse, ce qui fixe le signal de l’e´lectrode
JD a` la masse analogique. Les mesures de rapport signal sur bruit ont permis de trouver
la configuration optimale pour chacune de ces options. Ainsi, une diminution de 3 dB est
constate´e sur le RSB lorsque la ligne WCT est mise a` la masse analogique plutoˆt qu’a` la
tension moyenne fournie par le circuit de la re´fe´rence de Wilson. Ceci sugge`re que la tension
moyenne du fantoˆme, ou du patient, est une meilleure re´fe´rence lors des mesures de TIE que
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Figure 4.21 Moyenne des mesures, rapport signal sur bruit et pre´cision des mesures de TIE.
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la masse analogique, ceci malgre´ le fait que l’e´lectrode d’asservissement et la masse analogique
soient connecte´es ensemble. Une explication possible est que les interfe´rences communes a`
toutes les e´lectrodes sont plus facilement rejete´es graˆce au taux de re´jection du mode commun
de l’amplificateur d’instrumentation de la chaˆıne de pre´amplification de TIE lorsque la tension
de re´fe´rence est la tension moyenne du fantoˆme plutoˆt que la masse analogique. Dans un cas, la
tension de re´fe´rence correspond a` la tension moyenne du fantoˆme qui, selon toutes e´vidences,
comprend les interfe´rences communes a` chacune des e´lectrodes. Dans l’autre, la mesure de
re´fe´rence est la masse analogique qui ne tient compte de ces interfe´rences communes que
dans la mesure ou` la masse analogique est maintenue au meˆme potentiel qu’un point du
fantoˆme par l’e´lectrode d’asservissement. Les re´sultats nous permettent de comprendre que
la premie`re situation e´limine plus efficacement les interfe´rences communes.
Une diminution du rapport signal sur bruit de 0,5 dB est aussi constate´e, bien que moins
significative, lorsque la porte analogique controˆlant le signal fourni a` l’e´lectrode d’asservisse-
ment (JD) est controˆle´e par la masse plutoˆt que par le signal provenant du microcontroˆleur.
La diffe´rence entre ces deux situations est que dans le cas ou` le signal du microcontroˆleur est
utilise´, la masse nume´rique plutoˆt qu’analogique controˆle la porte analogique. Ce comporte-
ment est assez surprenant puisque meˆme si un couplage capacitif interfe´rait entre la tension
qui controˆle la porte logique et la tension transmise par cette porte, ces deux tensions sont
les meˆmes, soit la masse analogique. Un couplage entre ces deux tensions ne devrait pas
bruiter davantage la tension transmise a` l’e´lectrode d’asservissement. Une piste d’explication
est qu’un couplage capacitif lors de l’utilisation du signal nume´rique pourrait avoir un effet
be´ne´fique sur la tension applique´e a` l’e´lectrode d’asservissement.
Les mesures du rapport signal sur bruit ont e´galement permis d’apporter quelques ame´-
liorations au MEA. Initialement, le circuit de conditionnement de AM OUT comportait une
re´sistance de 1 kΩ entre la sortie de l’amplificateur d’instrumentation et le connecteur SMA
qui transmet la porteuse de mesures vers le MSD. Or, cette re´sistance re´duit l’amplitude
de la porteuse de mesures. Pour maximiser le rapport signal sur bruit, il est dans notre
inte´reˆt de maximiser l’amplitude de la porteuse transmise du MEA au MSD. En remplac¸ant
cette re´sistance de 1 kΩ par une re´sistance de 0 Ω, l’amplitude de la porteuse de mesures a
augmente´ d’un facteur 3,5. Ici une analyse pre´liminaire nous permet d’avoir quelques pistes
sur la provenance du bruit pre´sent dans le syste`me. Analysons les deux hypothe`ses suivantes :
1) tout le bruit est capte´ apre`s le circuit de conditionnement de AM OUT et 2) tout le bruit
est capte´ avant le circuit de conditionnement AM OUT. Dans le premier cas, le bruit serait
capte´ par le caˆble coaxial reliant le MEA au MSD ou bien a` l’inte´rieur de ce dernier. Comme
l’amplitude de la porteuse de mesures a augmente´ d’un facteur de 3,5 on devrait observer une
augmentation semblable du rapport signal sur bruit. Dans le deuxie`me cas, le bruit pourrait
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eˆtre ajoute´ a` la porteuse de re´fe´rence par les circuits du MSD ou du MEA. Le rapport
signal sur bruit devrait alors demeurer constant puisque l’augmentation du gain affecterait
e´galement la porteuse de mesures et le bruit. Or, on observe une situation entre ces deux
limites, ce qui nous sugge`re que le bruit est capte´ avant et apre`s le circuit de conditionnement
de AM OUT. Le remplacement de la re´sistance de 1 kΩ par une de 0 Ω s’est accompagne´
d’une augmentation du rapport signal sur bruit d’un facteur de 2,3. Ce qui veut dire que 52%
du bruit est injecte´ apre`s le circuit de conditionnement de AM OUT et que 48% est introduit
avant. Cette observation pourra eˆtre utilise´e lors de la conception de nouveaux syste`mes pour
mieux controˆler les sources de bruit.
Ces e´tapes d’optimisation nous ont permis de mettre en e´vidence la grande sensibilite´ du
MEA aux caˆbles d’e´lectrodes utilise´s et a` leur positionnement. En effet, le rapport signal sur
bruit et, a` plus grande raison, la pre´cision des mesures sont influence´s par la position relative
des caˆbles d’e´lectrodes. Il est meˆme possible de constater visuellement l’effet de changements
dans la position des caˆbles d’e´lectrodes sur les mesures de TIE puisqu’elles sont affiche´es en
temps re´el a` l’e´cran de l’ordinateur. Les signaux correspondant aux diverses mesures sont plus
ou moins bruyants selon la position relative des caˆbles. Plus les caˆbles sont proches les uns des
autres, plus l’interfe´rence mutuelle (cross-talk, en anglais) nuit a` la pre´cision des mesures.
Cette sensibilite´ aura un impact majeur lors de l’acquisition des EEG in vivo puisque les
caˆbles d’e´lectrodes sont ge´ne´ralement tre`s pre`s les uns des autres et des contraintes pratiques
nous empeˆchent de les se´parer. La solution ide´ale serait d’utiliser des caˆbles d’e´lectrodes
blinde´s avec un asservissement de l’armature au potentiel moyen du signal transporte´e par
ce caˆble. Chacune des e´lectrodes actives devrait donc inclure un circuit d’asservissement du
caˆble. Cette solution ne peut cependant eˆtre applique´e au MEA actuel puisqu’elle implique
une modification majeure du circuit imprime´.
Une modification mineure, que l’on a pu re´aliser, permet d’ame´liorer la pre´cision du
MEA. Les deux entre´es de l’amplificateur d’instrumentation du circuit de conditionnement
de AM OUT sont relie´es a` la masse analogique par des re´sistances de rappel de 10 kΩ.
Ces re´sistances forment un diviseur de tension avec les re´sistances des portes analogiques
des lignes AB AM+ et AB AM-. Puisque les portes utilise´es varient d’une mesure a` l’autre,
l’atte´nuation varie aussi. La pre´cision a pu eˆtre ame´liore´e en augmentant la valeur de ces
re´sistances a` 100 kΩ pour re´duire l’effet de la variation des re´sistances des portes analogiques.
La figure 4.22 montre que les plateaux des diverses mesures sont beaucoup plus plats avec
les re´sistances de 100 kΩ qu’elles ne le sont pour les valeurs originales de 10 kΩ.
Finalement, les mesures de rapport signal sur bruit et de pre´cision nous permettent de
comparer le MEA de´veloppe´ dans ce projet avec celui de la ge´ne´ration pre´ce´dente. Bien suˆr,
seule la chaˆıne d’acquisition de donne´es de TIE peut eˆtre compare´e puisque l’ancien MEA
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Figure 4.22 Ame´lioration de la pre´cision des mesures de TIE.
ne supportait pas l’acquisition d’EEG. Le tableau 4.2 pre´sente le rapport signal sur bruit et
la pre´cision du syste`me de la ge´ne´ration pre´ce´dente et du syste`me actuel. Il est possible de
constater dans ce tableau que le RSB a augmente´ le´ge`rement malgre´ l’ajout des fonctions
d’acquisition d’EEG.
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Tableau 4.2 Comparaison des performances du MEA de´veloppe´ dans ce projet et d’un MEA














Il est a` noter que les mesures de rapport signal sur bruit ont e´te´ effectue´es dans les meˆmes
conditions et avec la meˆme disposition de caˆbles, seul le MEA diffe´rait d’une expe´rience a`
l’autre. Un gain de 3,3 dB a e´te´ obtenu pour la valeur moyenne du rapport signal sur bruit
avec le nouveau MEA. Toutefois, la moyenne et la valeur minimum de la pre´cision et de la
pre´cision mode´lise´e ont le´ge`rement diminue´ pour les raisons explique´es pre´ce´demment.
4.5 Images de TIE obtenues sur un fantoˆme
Les images diffe´rentielles pre´sente´es dans cette section ont e´te´ obtenues avec le meˆme
montage que pour les enregistrements de rapport signal sur bruit et de pre´cision. Seize des
vingt-quatre e´lectrodes sont relie´es au fantoˆme re´sistif par des caˆbles de 45 cm. Les e´lectrodes
BD et BG du circuit WCT ainsi que l’e´lectrode JD du circuit d’asservissement sont toutes
relie´es au meˆme point du fantoˆme re´serve´ a` la masse. La figure 4.23 pre´sente trois images
obtenues respectivement avec 1, 2 et 8 re´sistances court-circuite´es sur le fantoˆme. La fi-
gure 4.23a montre la position de ces re´sistances court-circuite´es pendant les enregistrements.
Les re´sistances court-circuite´es sont, pour l’image 4.23b, la re´sistance A, pour l’image 4.23c,
les re´sistances G et J, puis pour l’image 4.23d, les re´sistances A, C, E, F, G, H, J et L.
Les images ont e´te´ reconstruites avec l’algorithme du maximum a posteriori (MAP) (Ga-
gnon, 2003). La valeur absolue de conductivite´ n’est pas e´value´e. Cet algorithme permet
de reconstruire la diffe´rence de conductivite´ entre une trame de re´fe´rence correspondant au
fantoˆme sans aucune re´sistance court-circuite´e, et les mesures subse´quentes. L’e´chelle de cou-
leur repre´sente des unite´s arbitraires proportionnelles a` la variation de conductivite´ cause´e
par le ou les court-circuit(s).
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(a) Fantoˆme re´sistif et re´sistances pouvant
eˆtre court-circuite´es identifie´es par les cercles
rouges
(b) 1 court-circuit (c) 2 court-circuits (d) 8 court-circuits
Figure 4.23 Images obtenues lors de perturbations sur le fantoˆme re´sistif.
4.6 Enregistrements de signaux analogiques par la chaˆıne d’EEG
La chaˆıne d’acquisition d’EEG a aussi e´te´ mise a` l’essai a` l’aide du fantoˆme re´sistif. Le
montage suivant est re´alise´ : 1) un ge´ne´rateur d’ondes a e´te´ utilise´ pour appliquer entre deux
noeuds du fantoˆme un signal sinuso¨ıdal de 9 mV creˆte-a`-creˆte, 2) toutes les e´lectrodes, sauf
la seizie`me, sont connecte´es au meˆme noeud du fantoˆme, 3) un deuxie`me ge´ne´rateur d’ondes
est utilise´ pour ge´ne´rer une onde triangulaire de 7 mV creˆte-a`-creˆte, cette onde triangulaire
est applique´e a` la seizie`me e´lectrode, 4) le MEA est utilise´ en mode EEG uniquement, 5) les
e´lectrodes BD et BG sont connecte´es a` deux noeuds du fantoˆme et 6) l’e´lectrode d’asservisse-
ment JD est connecte´e au noeud de masse du fantoˆme. En raison du de´veloppement paralle`le
du MSD et du programme MEMTA (Gagnon, 2003) qui controˆle le MSD et traite les donne´es
rec¸ues, les signaux enregistre´es par chacune des e´lectrodes ne peuvent eˆtre pre´sentement vi-
sualise´s en temps re´el a` l’e´cran de l’ordinateur. Les mesures doivent eˆtre enregistre´es puis
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de´multiplexe´es et affiche´es par un programme e´crit en Matlabmd. La figure 4.24 pre´sente les
signaux enregistre´es par quatre canaux du MEA : les signaux des seize canaux ne sont pas
pre´sente´s en raison de l’espace ne´cessaire et de la redondance des re´sultats. Les mesures
pre´sente´es sont celles enregistre´es par trois des e´lectrodes recevant l’onde sinuso¨ıdale et par
la seizie`me e´lectrode recevant l’onde triangulaire.
Figure 4.24 Ondes sinuso¨ıdales et triangulaires obtenus a` la sortie des amplificateurs d’EEG
de quatre canaux du MEA. Le gain des amplificateurs e´tait de 1000 V/V.
Afin de simuler plus fide`lement un signal bioe´lectrique, la meˆme expe´rience a e´te´ re´pe´te´e
mais en appliquant avec le ge´ne´rateur d’ondes un signal repre´sentant un e´lectrocardiogramme.
Cette fois le meˆme signal a e´te´ applique´ aux seize canaux du MEA. La figure 4.25 pre´sente
les signaux obtenus a` la sortie de quatre canaux.
Les re´sultats obtenus confirment que le MEA permet l’acquisition de signaux arbitraires
tels que l’e´lectrocardiogramme (ECG). Bien suˆr, des enregistrements sur un fantoˆme sont plus
simples a` acque´rir que de ve´ritables signaux in vivo, mais ces re´sultats nous permettent d’eˆtre
optimistes quant aux capacite´s du MEA a` enregistrer de ve´ritables signaux physiologiques.
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Figure 4.25 Signaux produits par un simulateur d’ECG relie´ au fantoˆme re´sistif servant
d’atte´nuateur. Ces signaux ont e´te´ obtenus a` la sortie des amplificateurs d’EEG de quatre
canaux du MEA. Le gain e´tait de 1000 V/V.
4.7 Re´sultats in vivo
Les re´sultats d’expe´riences pre´liminaires obtenus avec le nouveau syste`me de TIE-EEG
sont pre´sente´s dans cette section. Ces enregistrements ont e´te´ effectue´s sur le thorax plutoˆt
que sur la teˆte pour valider l’acquisition de donne´es de TIE. En effet, les changements de
conductivite´ du thorax de´coulant de la ventilation pulmonaire sont rythmiques, facilement
reconnaissables et de forte amplitude. Par ailleurs, une bonne expe´rience a e´te´ de´veloppe´e par
la communaute´ scientifique ainsi que par l’IGB sur la visualisation par TIE des changements
de conductivite´ du thorax. Pour ces raisons, ces enregistrements permettent de valider avec
plus de confiance le fonctionnement du syste`me que ne le feraient des enregistrements a`
partir d’e´lectrodes place´es sur le cuir chevelu. Les re´sultats obtenus lors de ces expe´riences
sont pre´sente´s dans la premie`re partie de cette section.
Pour des raisons similaires, la chaˆıne d’acquisition d’EEG a aussi e´te´ e´value´e sur le thorax
du sujet. L’e´lectrocardiogramme (ECG) enregistre´ sur le thorax est e´galement un signal
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pe´riodique, facilement reconnaissable et de forte amplitude. En re´duisant le gain de la chaˆıne
d’acquisition d’EEG, il est possible d’enregistrer des ECG dont l’amplitude typique est de
1 mV creˆte-a`-creˆte. Les re´sultats de ces expe´riences sont pre´sente´s dans la seconde partie de
cette section.
4.7.1 Acquisition in vivo de donne´es de TIE
Contrairement au de´but de ce chapitre, les re´sultats pre´sente´s dans cette section ont e´te´
acquis avec le MSD de la meˆme ge´ne´ration que le MEA de´crit dans ce me´moire. Une bre`ve
description de ce MSD a e´te´ faite au chapitre 3. Ce MSD permet l’utilisation des 24 e´lectrodes
actives du MEA. Les essais in vivo n’entraˆınent pas de limitation sur le nombre d’e´lectrodes
comme c’e´tait le cas pour les essais avec le fantoˆme re´sistif de´crit a` la section 4.5 qui e´tait
conc¸u pour seize e´lectrodes.
Tel que mentionne´ pre´ce´demment, l’acquisition des donne´es de TIE a e´te´ valide´e en ef-
fectuant des enregistrements sur le thorax afin de visualiser les changements de conductivite´
produits par la ventilation pulmonaire. Trois enregistrements ont e´te´ effectue´s en utilisant
respectivement 8, 16 et 24 e´lectrodes. L’objectif de cette expe´rience e´tait d’e´valuer l’influence
du nombre d’e´lectrodes sur la qualite´ des images. Le protocole expe´rimental suivant a e´te´
re´alise´ : 1) des e´lectrodes Ag/AgCl jetables du meˆme type que celles utilise´es pour l’enregis-
trement d’ECG ont e´te´ applique´es sur le thorax du sujet en les re´partissant uniforme´ment
autour d’un plan horizontal au niveau de la verte`bre T8, 2) les deux e´lectrodes du circuit
de la re´fe´rence de Wilson (e´lectrodes BD et BG) et l’e´lectrode de masse JD ont e´te´ place´es
respectivement pre`s des e´paules et sur l’abdomen, 3) le sujet e´tait assis, au repos, et respirait
profonde´ment au rythme d’environ 9 respirations par minute.
Les images obtenues sont des images diffe´rentielles repre´sentant la variation de conduc-
tivite´ entre la trame actuelle et une trame de re´fe´rence acquise a` la fin d’une expiration.
Lors de l’inspiration, la variation de conductivite´ due a` l’entre´e d’air dans les poumons et
l’accroissement de leur volume est visible sur les images. Les re´gions qui correspondent aux
poumons apparaissent comme des zones de diminution de conductivite´, puisque l’air est moins
conducteur que la moyenne des tissus du thorax. Les trois se´ries de donne´es ont e´te´ traite´es
pour identifier les re´gions thoraciques ou` les variations de conductivite´ se produisent a` la
fre´quence respiratoire moyenne (9 cycles/minute). Il s’agit donc d’images fonctionnelles de la
ventilation dont le traitement est bien connus (Hahn et al., 1996; Frerichs et al., 1999). Les
images issues des trois enregistrements effectue´s avec 8, 16 et 24 e´lectrodes sont pre´sente´es a`
la figure 4.26. Sur les trois images de la figure 4.26, les re´gions pulmonaires sont facilement
identifiables. L’ame´lioration de la re´solution spatiale associe´e a` l’augmentation du nombre




































Figure 4.26 Images de TIE obtenues avec 8, 16 et 24 e´lectrodes thoraciques. Le coˆte´ gauche
du sujet est a` gauche des images et le sternum est en haut.
4.7.2 Acquisition in vivo d’ECG
La chaˆıne d’amplification d’EEG a e´te´ e´value´e en enregistrant des ECG sur le thorax du
sujet. Contrairement a` un EEG, il est plus facile de ve´rifier la qualite´ des enregistrements
puisque la forme d’onde d’un ECG est rythmique et bien connue. La validation de la chaˆıne
d’amplification est donc plus aise´e. Il est toutefois ne´cessaire de re´duire le gain de tension
des amplificateurs d’EEG du MEA. Comme l’amplitude des ECG capte´s sur le thorax est
de l’ordre du millivolt, on doit re´duire a` 1000 V/V le gain de la chaˆıne d’amplification,
qui est normalement de 10 000 V/V pour l’enregistrement des EEG. Pour les fins de cette
expe´rience, le gain de l’amplificateur d’instrumentation a` l’entre´e de la chaˆıne est re´duit
75
a` 1 V/V pour obtenir un gain total de 1000 V/V. Le protocole expe´rimental suivi pour
l’enregistrement de l’ECG est sensiblement le meˆme que celui de´crit a` la section pre´ce´dente :
1) 24 e´lectrodes Ag/AgCl autoadhe´sives sont uniforme´ment re´parties sur le thorax du sujet
dans un plan horizontal, 2) les e´lectrodes BD et BG de la re´fe´rence de Wilson et l’e´lectrode
JD de l’asservissement de la jambe droite sont respectivement place´es pre`s des e´paules et
sur l’abdomen, 3) le MEA est utilise´ en mode amplificateur d’EEG uniquement et 4) le sujet
est debout et au repos. Le rythme cardiaque du sujet a e´te´ e´value´ a` environ 60 pulsations
par minute quelques instants avant l’acquisition. Les signaux obtenus des 24 canaux sont
enregistre´s et ensuite affiche´s par un programme e´crit en Matlabmd. L’enregistrement obtenu
pour les 24 canaux est pre´sente´ a` la figure 4.27.
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Temps (s)
Figure 4.27 ECG obtenus par les 24 canaux du MEA.
Il est a` noter que les luminaires fluorescents qui e´clairent la pie`ce ou` les essais ont e´te´
faits ont du eˆtre e´teints durant les enregistrements. Ces fluorescents produisent un bruit
haute-fre´quence qui re´duit le rapport signal sur bruit des enregistrements.
On constate que la forme de l’ECG est diffe´rente selon la position des e´lectrodes sur le
thorax. Ceci est pre´visible puisque les canaux enregistrent des diffe´rences de potentiel entre
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l’e´lectrode thoracique et la re´fe´rence de Wilson. Si on repre´sente par un dipoˆle l’activite´
cardiaque, alors les ondes P, QRS et T changeront de polarite´ et d’amplitude en fonction de
l’orientation du dipoˆle e´quivalent. Cette expe´rience confirme le fonctionnement de la chaˆıne
d’acquisition d’EEG pour des signaux dont l’amplitude est comparable a` l’ECG.
Des enregistrement d’EEG ont aussi e´te´ effectue´s. Seize e´lectrodes en forme de coupelle
plaque´s or, ont e´te´ re´parties uniforme´ment sur la teˆte du sujet sur un plan horizontal. Un gel
e´lectrolytique assurait le contact entre le cuir chevelu et les e´lectrodes. Le sujet est demeure´ au
repos en position assise et plusieurs enregistrements ont e´te´ effectue´s alors que le sujet avait
les yeux ouverts ou ferme´s. La fermeture des yeux provoque ge´ne´ralement l’apparition d’ondes
de basses fre´quences (8 a` 12 Hz) appele´es ondes alpha (Klimesch, 1999). Ces ondes devraient
se retrouver sur les enregistrements faits lorsque le sujet a les yeux ferme´s et eˆtre absents des
autres enregistrements. Une analyse fre´quentielle des enregistrements n’a toutefois pas permis
de de´tecter d’ondes alpha alors que l’interfe´rence 60 Hz dominait le signal. Ainsi, bien que
la chaˆıne d’amplification soit fonctionnelle pour des signaux de l’ordre du millivolt, le bruit
capte´ par les caˆbles d’e´lectrodes masque les signaux de l’ordre du microvolt comme l’EEG.
Cette expe´rience a par ailleurs permis de mettre en e´vidence une imperfection au niveau de
la source de courant des e´lectrodes actives. Lorsque l’amplificateur d’instrumentation utilise´
dans la source de courant de chacune des e´lectrodes actives est re´gle´ pour un gain de 1 V/V, il
ge´ne`re des oscillations a` 4 MHz dont l’amplitude est de l’ordre d’une centaine de microvolts.
Ce bruit nuit conside´rablement aux mesures d’EEG et provoque parfois la saturation de
la chaˆıne d’EEG. Comme la modification du gain ou le remplacement de l’amplificateur
exigeraient des modifications majeures sur le MEA, ce proble`me ne peut malheureusement




Plusieurs groupes de recherche a` travers le monde s’inte´ressent au de´veloppement de la
TIE. Ce de´veloppement se concentre aujourd’hui sur les applications cliniques comme le mo-
nitoring de la ventilation pulmonaire, le monitoring de la vidange gastrique ou la de´tection du
cancer de la peau. L’objectif de ce projet de recherche e´tait d’e´tudier la possibilite´ d’utiliser
la TIE comme comple´ment aux examens pre´ope´ratoires des patients e´pileptiques candidats
a` la chirurgie. Combine´e a` l’EEG, la TIE pourrait permettre de localiser un foyer e´pileptique
par un examen non invasif et peu couˆteux. Plus pre´cise´ment, ce projet avait pour objec-
tif de de´velopper l’instrumentation de premie`re ligne d’un syste`me effectuant des mesures
simultane´es de TIE et d’EEG par le meˆme re´seau d’e´lectrodes. Une particularite´ de cette
instrumentation est son fonctionnement large-bande permettant de choisir la fre´quence d’ex-
citation (fre´quence de la porteuse de re´fe´rence pour la TIE) qui optimiserait la de´tection des
foyers e´pileptiques.
L’application de la TIE a` l’e´tude de la fonction ce´re´brale est re´cente et encore peu
de´veloppe´e. L’acquisition simultane´e de donne´es de TIE et d’EEG par le meˆme re´seau
d’e´lectrodes ne semble pas, au meilleur de notre connaissance, avoir e´te´ re´ussie auparavant.
Ce chapitre re´sume les travaux qui ont e´te´ effectue´s dans le cadre de notre projet de maˆıtrise,
de´crit les tests qui n’ont pu eˆtre faits et les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas e´te´, de´crit
les travaux ne´cessaires a` la comple´tion du projet et pre´sente quelques perspectives sur l’ap-
plication clinique du syste`me.
5.1 Synthe`se des travaux re´alise´s
Afin de re´aliser les objectifs que nous nous e´tions fixe´s au de´but du projet, les travaux
suivants ont e´te´ re´alise´s. Premie`rement, un module d’e´lectrodes actives (MEA) comportant
24 canaux a e´te´ de´veloppe´. Ce module contient tous les circuits d’interface aux e´lectrodes
du syste`me d’acquisition de donne´es de TIE et d’EEG qui comprend e´galement un mo-
dule de synthe`se et de de´modulation (MSD) de´veloppe´ paralle`lement au MEA par un autre
e´tudiant de maˆıtrise (Moumbe, 2011). Deuxie`mement, les performances des circuits du MEA
ont e´te´ e´value´es a` l’aide d’un analyseur de re´seau combine´ a` un analyseur de spectre et d’un
fantoˆme re´sistif qui simule un milieu homoge`ne de forme circulaire. Plus pre´cise´ment, les
performances des sources de courant, de la chaˆıne d’acquisition de TIE et de la chaˆıne d’am-
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plification d’EEG, ainsi que des circuits auxiliaires ont e´te´ e´value´es. Ces tests ont de´montre´
des performances uniformes sur une large plage de fre´quences, ce qui permettra de recher-
cher la fre´quence de mesure optimale pour l’application d’origine. Des tests ont aussi permis
d’e´tablir le rapport signal sur bruit et la pre´cision de l’ensemble du syste`me. Globalement,
les performances du MEA que nous avons de´veloppe´ sont le´ge`rement supe´rieures a` celles du
MEA d’une ge´ne´ration pre´ce´dente (le MEA du syste`me TIE4) dont notre groupe s’est servi
dans ses travaux des dix dernie`res anne´es. Cette ame´lioration des performances a e´te´ obtenue
malgre´ un accroissement conside´rable de la complexite´ du module de´coulant de l’ajout de
circuits pour l’acquisition d’EEG et aussi du passage de 16 a` 24 canaux. Troisie`mement, des
tests ont e´te´ faits avec le fantoˆme re´sistif pour valider le fonctionnement de la chaˆıne d’ac-
quisition de donne´es d’EEG en utilisant des ge´ne´rateurs d’ondes pour appliquer des courants
de faible amplitude entre des nœuds internes du fantoˆme afin de simuler des sources de si-
gnaux bioe´lectriques. Ces tests ont permis de ve´rifier le fonctionnement des 24 amplificateurs
d’EEG.
Enfin, des essais pre´liminaires ont e´te´ re´alise´s in vivo. On a enregistre´ se´pare´ment des
donne´es de TIE et des ECG avec 24 e´lectrodes dispose´es uniforme´ment autour d’un plan
transverse du thorax d’un sujet normal. On a ainsi pu visualiser en temps re´el des images de
TIE de la ventilation pulmonaire ainsi que 24 de´rivations d’ECG enregistre´es par les meˆmes
e´lectrodes. Nous avons ve´rifie´ la de´pendance de la re´solution spatiale des images de TIE sur
le nombre d’e´lectrodes utilise´es, en faisant les reconstructions avec les donne´es acquises par
8, 16 et 24 e´lectrodes. Le choix du thorax comme site d’enregistrement plutoˆt que de la
teˆte pour ces essais pre´liminaires se justifie par le fait que la ventilation pulmonaire produit
des modifications dans la distribution de conductivite´ du thorax qui sont de forte amplitude,
pe´riodiques et bien documente´es. Il en va de meˆme pour l’ECG dont l’amplitude est au moins
dix fois plus grande que l’EEG et dont la forme est facilement reconnaissable.
5.2 Travaux qui n’ont pu eˆtre re´alise´s
Certains travaux n’ont pu eˆtre re´alise´s en raison de de´lais dans le de´veloppement du
circuit imprime´ du MEA et de sa construction. Les tests que nous avons faits nous ont re´ve´le´
quelques lacunes dans le design qui ne pourront malheureusement pas eˆtre corrige´es dans la
version actuelle du module. Par contre, des proble`mes mineurs que nous avons identifie´s au
cours des tests pourront eˆtre corrige´s par les travaux que nous de´crivons ci-apre`s.
Tout d’abord, nous n’avons pas pu re´aliser de tests de performance en utilisant simul-
tane´ment les 24 canaux du MEA car nous ne disposions pas d’un fantoˆme re´sistif conc¸u pour
24 e´lectrodes. Toutefois, l’uniformite´ des performances des 24 canaux a pu eˆtre ve´rifie´e en
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faisant des essais avec diffe´rents regroupements de 16 canaux. Nous disposions de fantoˆmes
physiques (des re´cipients cylindriques que l’on remplit de salin pour simuler un milieu ho-
moge`ne) comportant dans un cas 32 e´lectrodes en un plan et, dans un autre cas, 64 e´lectrodes
dispose´es en 4 plans de 16 e´lectrodes, mais leur stabilite´ dans le temps est insuffisante pour
re´aliser des mesures de performance globales comme le rapport signal sur bruit ou la pre´cision.
D’autre part, nous n’avons pas fait d’acquisition de donne´es de TIE avec des e´lectrodes
place´es sur la teˆte. Les tests de caracte´risation faits avec le fantoˆme re´sistif avaient re´ve´le´ un
rapport signal sur bruit insuffisant pour imager des modifications de conductivite´ ce´re´brale
chez des sujets normaux, meˆme en pre´sence de stimuli visuels ou auditifs ou en faisant
effectuer au sujet des taˆches motrices simples. Pour obtenir des images de TIE cohe´rentes
avec le syste`me actuel, il aurait fallu un mode`le animal d’e´pilepsie. Nous avions examine´ au
de´but de la maˆıtrise la possibilite´ d’une collaboration avec des chercheurs du de´partement
de me´decine ve´te´rinaire de l’Universite´ de Montre´al pour faire l’acquisition de donne´es de
TIE sur des chiens souffrant d’e´pilepsie. Nous avons duˆ renoncer a` ce projet car l’anatomie
de la teˆte du chien rend tre`s difficile l’acquisition de donne´es de TIE. Leur maˆchoire e´tant
tre`s de´veloppe´e, le craˆne est enveloppe´ d’une e´paisse couche de muscles qui controˆlent la
maˆchoire infe´rieure. Les signaux enregistre´s par des e´lectrodes place´es sur la teˆte de l’animal
auraient e´te´ affecte´s par des arte´facts de mouvement lors des crises. D’autre part, il est
connu (Shi et al., 2009) que des accidents vasculaires ce´re´braux (AVC) provoque´s chez des
singes rhe´sus, dont la physiologie s’approche de celle des humains, produisent des changements
he´modynamiques qui peuvent eˆtre image´s par TIE. Toutefois, d’un point de vue e´thique, il
est difficile de justifier de telles e´tudes sans avoir au pre´alable des indications claires qu’elles
pourraient ame´liorer le traitement des patients souffrant d’e´pilepsie.
Il n’a pas e´te´ possible non plus de valider l’acquisition simultane´e de donne´es de TIE et
d’EEG en raison de de´lais dans le de´veloppement du MSD et du logiciel d’exploitation du
syste`me. Initialement, nous avons duˆ utiliser, pour e´valuer les performances du MEA, un
MSD de la ge´ne´ration pre´ce´dente (TIE4) qui n’e´tait pas conc¸u pour enregistrer les donne´es
d’EEG. Lorsque le nouveau MSD a e´te´ disponible nous l’avons utilise´ pour poursuivre les
tests, mais l’interface graphique par laquelle l’usager controˆle le syste`me devait encore eˆtre
modifie´e pour enregistrer les donne´es d’EEG. Au moment de re´diger ces lignes, le logiciel
d’exploitation du syste`me permet l’acquisition se´pare´e de donne´es de TIE et d’EEG mais
pas l’acquisition simultane´e. Tout porte a` croire cependant que cette lacune pourra eˆtre
comble´e prochainement car la fonction d’acquisition simultane´e dans le logiciel embarque´ des
microcontroˆleurs du MEA est preˆte.
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5.3 Travaux futurs
Nous de´crivons dans cette section les travaux qui devront eˆtre effectue´s pour comple´ter
le MEA. Tout d’abord les proble`mes qui nous ont empeˆche´s de faire certains tests devront
eˆtre re´solus. Il nous semble prioritaire de de´velopper un fantoˆme re´sistif a` 24 e´lectrodes,
car il est difficile de proce´der a` l’optimisation du syste`me tant que l’on ne peut pas en
mesurer les performances dans sa pleine configuration. Le de´veloppement du MSD et de
l’interface graphique devra eˆtre comple´te´ pour permettre l’acquisition simultane´e des donne´es
de TIE et d’EEG. Ces de´veloppements permettront de refaire les tests de caracte´risation.
A` de´faut de permettre l’optimisation du syste`me pour atteindre les performances requises
par l’application originale, ces tests fourniront des informations supple´mentaires pour la
re´alisation d’une seconde version du MEA.
Les re´sultats obtenus jusqu’a` pre´sent sugge`rent en effet qu’il faudra re´viser le MEA. La
principale faiblesse de la version actuelle est d’avoir omis l’utilisation de caˆbles d’e´lectrodes
blinde´s. Il en re´sulte un niveau e´leve´ d’interfe´rence mutuelle qui nuit au rapport signal sur
bruit autant dans la chaˆıne d’acquisition de donne´es de TIE que d’EEG. En plus de connec-
teurs spe´ciaux, l’utilisation de caˆbles d’e´lectrodes blinde´s ne´cessite l’ajout de circuits d’asser-
vissement du blindage dans chaque canal du MEA. Une restructuration majeure du circuit
imprime´ sera sans doute ne´cessaire pour loger les nouveaux composants. Une attention parti-
culie`re devra aussi eˆtre apporte´e aux courants de fuite entre les alimentations et les nœuds a`
haute impe´dance de certains circuits. Ces courants de fuite, qui de´pendent de la tempe´rature,
font que les amplificateurs d’EEG sont particulie`rement susceptibles a` la de´rive. Le circuit
d’asservissement du potentiel mode commun (asservissement de la jambe droite) doit aussi
eˆtre re´e´tudie´. Le circuit actuel ne semble pas re´duire suffisamment l’interfe´rence du secteur
pour permettre de faire des enregistrements d’EEG de qualite´.
Si le de´veloppement d’une nouvelle version du MEA devait conduire a` une re´vision
comple`te du syste`me, on devrait aussi e´tudier de nouvelles approches pour en ame´liorer
l’ergonomie. En effet, dans sa configuration actuelle, c’est-a`-dire un MEA porte´ par le pa-
tient, mais rattache´ a` une unite´ fixe (le MSD et un ordinateur) par des caˆbles de 3 m, le
syste`me offre peu de mobilite´ au patient. E´tant donne´, que le monitoring pre´ope´ratoire de
patients e´pileptiques peut s’e´tendre sur quelques jours, cette configuration pre´sente des in-
conve´nients e´vidents. On devrait envisager la possibilite´ de combiner le MEA et le MSD en
un seul module et de remplacer le lien USB-2.0 qui connecte le MSD a` l’ordinateur par un
lien radiofre´quence a` haut de´bit avec une porte´e d’au moins 10 m.
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5.4 Perspectives
L’objectif ge´ne´ral de ce projet e´tait de de´velopper une technique non invasive de localisa-
tion de foyers e´pileptiques qui pourrait re´duire le nombre d’e´tudes re´alise´es avec des e´lectrodes
intracraˆniennes, ou du moins re´duire la dure´e des e´tudes et le volume ce´re´bral qui doit eˆtre
explore´. Un syste`me combinant la TIE et l’EEG, dont l’efficacite´ aurait e´te´ de´montre´e par
des e´tudes cliniques, aurait certainement une place de choix parmi les techniques destine´es au
traitement des patients e´pileptiques. Les e´tudes cliniques devront de´montrer que la nouvelle
technique pre´sente les avantages suivants : a) une re´duction des complications qui surviennent
lors d’examens pre´ope´ratoires invasifs, b) une re´duction de la dure´e des chirurgies, c) une
augmentation de leur taux de succe`s et d) une ame´lioration notable de la qualite´ de vie des
patients suite a` la chirurgie.
Meˆme si l’objectif ge´ne´ral de´crit ci-dessus n’a pu eˆtre atteint durant cette maˆıtrise, le
syste`me qui a e´te´ de´veloppe´ pourrait, dans sa forme actuelle, contribuer a` e´tendre le champ
d’applications de la TIE. Par exemple, nous avons de´montre´ au chapitre pre´ce´dent que l’on
pouvait reconstruire des images de la ventilation pulmonaire et enregistrer des ECG avec
le meˆme re´seau d’e´lectrodes dispose´es sur le thorax. La combinaison de donne´es de TIE et
d’ECG pourrait ainsi servir a` valider l’utilisation de la TIE pour le monitoring de la perfusion.
Cette proposition est explique´e dans les paragraphes suivants.
La technique d’imagerie fonctionnelle a e´te´ de´crite dans plusieurs publications (Hahn
et al., 1996; Frerichs et al., 1999). On peut re´sumer le traitement de donne´es requis pour
obtenir ce type d’images en sept e´tapes : 1) on acquiert M trames (quelques centaines)
sur une pe´riode de quelques minutes, 2) on reconstruit des images dynamiques pour les M
trames, 3) on forme N vecteurs de M points (ou` N est le nombre de voxels des images) en
prenant pour le ie`me vecteur l’amplitude du ie`me voxel de chaque image dynamique, 4) par la
transforme´e de Fourier, on calcule les spectres fre´quentiels des N vecteurs, 5) avec le spectre
moyen on de´termine la fre´quence respiratoire dominante (fresp) et la fre´quence cardiaque (fcard)
dominante du sujet, 6) on forme l’image fonctionnelle de la ventilation (IFV) en affectant a`
son ie`me voxel l’e´nergie spectrale contenue dans une bande passante centre´e sur fresp, et 7)
de la meˆme fac¸on, l’image fonctionnelle de perfusion (IFP) est forme´e en affectant a` son ie`me
voxel l’e´nergie spectrale contenue dans une bande fre´quentielle centre´e sur fcard. La largeur de
bande utilise´e pour former l’IFV et l’IFP de´pend de l’e´talement spectral observe´ autour des
fre´quences fresp et fcard. Une bande de ±10% de la valeur de ces fre´quences donne ge´ne´ralement
de bons re´sultats.
Les images fonctionnelles de la figure 5.1 ont e´te´ obtenues avec 300 trames de donne´es
de TIE acquises par notre syste`me a` la cadence de 5 trames/s. On a utilise´ 24 e´lectrodes
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distribue´es uniforme´ment autour du thorax dans un plan situe´ approximativement au niveau
de la 8e`me verte`bre thoracique. Les fre´quences fresp et fcard e´taient respectivement 7,6 cycles
respiratoires par minute et 60,5 battements cardiaques par minute.
(a) (b)
Figure 5.1 Images fonctionnelles de ventilation pulmonaire (a) et de la perfusion (b) recons-
truites a` partir de donne´es de TIE acquises avec le syste`me de´veloppe´ durant cette maˆıtrise.
Le coˆte´ gauche du sujet est a` gauche des images et le sternum est en haut.
Les images fonctionnelles de ventilation sont faciles a` valider en demandant au sujet d’ef-
fectuer des cycles respiratoires de faible amplitude tre`s re´guliers ; par exemple, en observant
l’aiguille des secondes d’une horloge. On peut ainsi changer la fre´quence dans une certaine
mesure. On peut e´galement mettre en e´vidence les effets du gradient gravitationnel sur la
ventilation en faisant des enregistrements debout et couche´ sur le dos et de chaque coˆte´. A`
l’oppose´, la validation des images fonctionnelles de perfusion est beaucoup plus difficile a`
faire. D’une part, l’amplitude des variations de conductivite´ thoracique dues a` la circulation
sont beaucoup plus faibles que celles dues a` la ventilation ; l’e´chelle de couleurs situe´es a` coˆte´
des images fonctionnelles de la figure 5.1 montre un rapport de 7:1 en faveur des variations
dues a` la ventilation. D’autre part, on ne peut pas facilement modifier le rythme cardiaque
du sujet sur la pe´riode de quelques minutes qui est ne´cessaire a` l’acquisition d’un nombre suf-
fisant de trames de TIE. L’acquisition simultane´e de donne´es d’ECG pourrait apporter ici un
e´le´ment nouveau pour la validation des images fonctionnelles de perfusion par l’introduction
de la trajectoire du dipoˆle mobile unique comme nous l’expliquons ci-dessous.
Dans le domaine de l’e´lectrophysiologie cardiaque, on a cherche´ depuis l’introduction des
premiers ordinateurs dans les laboratoires de recherche universitaires au de´but des anne´es
1950 a` calculer des repre´sentations e´quivalentes de l’activite´ cardiaque, telle qu’elle se ma-
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nifeste par les distributions de potentiel (ECG) que l’on enregistrait a` la surface du thorax.
En d’autres termes, on a formule´ un proble`me inverse de l’e´lectrocardiographie ou`, a` partir
d’enregistrements d’ECG faits avec des dizaines, voire des centaines, d’e´lectrodes re´parties
a` la surface du thorax, on calcule les composants d’une ou de plusieurs sources e´lectriques
e´quivalentes de l’activite´ cardiaque. L’objectif ultime de ces efforts e´tant de reconstruire les
distributions de potentiels e´picardiaques. Parmi les mode`les les plus e´tudie´s pendant une
trentaine d’anne´es figure le dipoˆle mobile unique. Ce mode`le vise a` repre´senter par un vec-
teur (un dipoˆle e´lectrique), dont l’amplitude, l’orientation et l’origine varient dans le temps,
les distributions de potentiel que l’on mesure a` la surface du thorax. Une validation partielle
a` savoir que les re´gions ou` les images fonctionnelles de perfusion correspondent au myocarde
et/ou aux grands vaisseaux serait que la trajectoire du dipoˆle mobile se maintienne dans ces
re´gions pendant une bonne partie du cycle cardiaque. Les parame`tres du dipoˆle mobile, soit
les trois composantes du dipoˆle et les coordonne´es de son origine sont relativement faciles a`
calculer (Gulrajani, 1998). Essentiellement, il s’agit de re´soudre un proble`me d’optimisation
non line´aire. On cherche les parame`tres du dipoˆle mobile qui minimisent l’erreur quadratique
moyenne entre les potentiels mesure´s sur le thorax par les 24 canaux du syste`me d’acquisition
et les potentiels que le dipoˆle mobile produit a` la surface d’un volume conducteur ayant la
forme du thorax humain. Le meˆme mode`le par e´le´ments finis du thorax qu’on utilise pour
obtenir les matrices de reconstruction d’images de TIE peut eˆtre employe´. Un mode`le de
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